
Téma 3 Desinfekce a sterilisace 
Baktérie a vnější prostředí 

 Baktérie (a podobně i ostatní mikroby) jsou velmi citlivé na změny vnějšího prostředí. Na ose, 
znázorňující kvantitu nějakého faktoru (třeba pH či teplotu), můžeme určitou hodnotu definovat 
jako optimální. To je hodnota, při níž se baktériím daří nejlépe. Když se hodnota zvyšuje nebo 
snižuje, narazíme nejprve na inhibiční mez, kdy je inhibován (zastaven) růst bakérií, a nakonec 
na baktericidní mez, kdy jsou mikroby nevratně ničeny (usmrceny). Faktorem, o němž je řeč, 
může být kromě teploty také třeba tlak, vlhkost, koncentrace nějaké chemické látky apod. 
Pokud hovoříme o nějaké chemické látce, která baktériím škodí (desinfekční činidlo, 
antibiotikum – viz dále), používají se pro výše uvedené meze pojmy minimální inhibiční 
koncentrace a minimální baktericidní koncentrace. 
Faktory se navzájem kombinují; přinejmenším se vždycky kombinují s časem. Proto vyšší teploty 
ničí baktérie za kratší dobu, než teploty nižší. - Lékařsky významné baktérie jsou obvykle 
nastaveny na podmínky, jaké mohou naleznout v lidském (nebo zvířecím) organismu: 37 °C, 
0,9 % NaCl apod. Baktérie s optimem kolem 37 °C se nazývají mezofilní, ty, které mají optimum 
vyšší, termofilní, pokud nižší, jsou psychrofilní. 
Praktický význam těchto mezí: 
1. Baktericidní meze jsou významné pro boj s mikroby (sterilisace, desinfekce) - hodnoty 
působících faktorů musí být nastaveny tak, aby byly baktérie usmrceny. 

2. Inhibiční meze a optimální hodnoty jsou důležité pro pěstování (kultivaci) baktérií. Je důležité 
vědět, že různé baktérie se liší (často velmi podstatně) ve svých nárocích na teplotu, vlhkost, 
koncentrace solí apod. Jednak je při kultivaci konkrétní baktérie důležité vytvořit jí vhodné 
podmínky, jednak lze rozdílů mezi druhy a rody baktérií použít také při jejich určování (roste na 
půdě s vysokou koncentrací soli? je to stafylokok; neroste tam? není to stafylokok). Inhibiční mez 
u antimikrobiálních látek (minimální inhibiční koncentrace) je důležitá pro antimikrobiální léčbu. 

Dekontaminační metody 
jsou fyzikální a chemické postupy určené především k  likvidaci zdraví ohrožujících organismů - 
mikrobů (sterilizace, vyšší stupeň desinfekce, desinfekce), hmyzu (desinsekce) a hlodavců 
(deratizace). Některými metodami se ovšem zlikvidují všechny (mikro)organismy. Při použití 
všech těchto metod je důležité dodržení několika zásad. Je nutno především: 

• Vybrat vhodnou sterilizační/desinfekční metodu nebo prostředek. Pojem "vhodný" 
znamená: 
� musí bezpečně ničit ty organismy, které připadají v  daném prostředí v  úvahu 
� nesmí ničit desinfikovaný či sterilizovaný materiál (povrch, pokožku...) 
� musí být prakticky použitelný (z ekonomických hledisek, provozních apod.) 

• Použít dostatečnou intenzitu faktoru - dostatečnou teplotu, intenzitu záření, dostatečnou 
koncentraci přípravku apod. 

• Příslušný faktor musí působit dostatečně dlouho (často se nedodržuje - sestra potře kůži 
desinfekcí a hned už píchá injekci!). 

Protože koncentrace, teploty a působení jsou u každé metody a u každého prostředku jiné, je 
vhodné mít po ruce dostatečně čerstvý přehled těchto čísel. Vhodná je např. knížka Desinfekce 
a sterilizace, vydaná před časem nakladatelstvím Grada. Dobré je také mít k dispozici platnou 
vyhlášku. Je potřeba zjistit, zda se metoda hodí pro účel, pro který ji chceme použít, jaké se 



užívají hodnoty působícího faktoru (teploty, koncentrace) a jaký čas je předepsán pro jeho 
působení (u desinfekce je někdy místo přesného časového údaje udáno „do zaschnutí“ – to 
ovšem znamená, že prostředek je skutečně nutno nechat zaschnout!). U desinfekce je velice 
důležitý údaj o spektru účinku – např. A = bakterie a kvasinky, B = bakteriální spory, C = viry 
apod. U sterilizace není údaj nutný, protože z principu sterilizace musí být vždy ničeno všechno. 

STERILIZACE. Je to postup (obvykle fyzikální), kterým jsou zničeny všechny mikroby (včetně virů, 
hub a bakteriálních spor). Nejčastěji se používá: 

1. Sterilizace horkou parou pod tlakem (autoklávování). Pára musí být právě nasycená (to 
znamená, že kdyby obsahovala jen nepatrně více vody, začala by se voda srážet). 
Hodí se na předměty ze skla, kovu, keramiky, kameniny, porcelánu, textilu, gumy a 
některých plastů. Teploty kolem 115 – 134 °C. 

2. Sterilizace horkou vodou pod tlakem - pouze u chirurgických nástrojů k  okamžitému 
použití. Málo se používá také sterilizace horkým olejem. 

3. Sterilizace horkým vzduchem (u přístrojů s  nucenou cirkulací vzduchu 180 °C 20 minut 
nebo 170 °C 30 minut nebo 160 °C hodinu). Hodí se na kovy, sklo, porcelán a kameninu. 

4. Sterilizace ohněm se používá prakticky jen u mikrobiologických kliček, protože většinu 
materiálů silně poškozuje. Spalování se hodí u opdadů. 

5. Sterilizace gama zářením: používá se pouze při průmyslové výrobě, např. rukavic na 
jedno použití. 

6. Chemická sterilizace parami formaldehydu nebo ethylenoxidem (musí být přesně 
dodržen postup). Používá se tam, kde nelze použít fyzikální metody. 

7. Paskalizace je sterilizace tlakem v potravinářství 
8. Odstatní metody: frakcionovaná sterilizace, filtrace roztoků aj. jsou speciální, používají se 

výjimečně 
VYŠŠÍ STUPEŇ DESINFEKCE je nový pojem, který znamená "něco mezi sterilizací a desinfekcí". Tento 
postup na rozdíl od sterilizace nemusí zničit například cysty prvoků nebo vajíčka červů. 
Používá se glutaraldehydu, Sekuseptu nebo Persterilu (vyhláškou je dáno, jaké koncentrace je 
potřeba použít - vždy jsou vyšší než pro běžnou desinfekci). Vyšší stupeň desinfekce slouží 
například k  ošetřování flexibilních endoskopů s vláknovou optikou, popř. i jiných přístrojů, u 
kterých nelze použít žádné metody sterilizace. 

DESINFEKCE. Je to chemický nebo i fyzikální postup, kterým se ničí původci nemocí. Obvykle však 
nejsou ničeny všechny mikroby. Dobrá desinfekce je taková, která ničí všechny PATOGENNÍ 
mikroby, které se v daném prostředí vyskytují. Dobrá desinfekce tedy nemusí postihovat 
původce tuberkulózy, pokud se v daném místě nevyskytuje. Stejně provedená desinfekce v 
tuberkulózní léčebně by ovšem byla desinfekcí špatnou. 

A. FYZIKÁLNÍ METODY 
1. Var: a) za normálního tlaku - ve zdravotnictví alespoň 30 minut. V kuchyni i méně, ale 

jídlo se musí provařit (i uvnitř!), b) v  tlakových hrncích - zkrácení času - ani v tom případě 
však nejde o sterilizaci!!! 

2. Jiné fyzikální metody - filtrace, žíhání, slunění, UV záření apod. 
B. DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY 

� Oxidační činidla 
3. Výborné jsou peroxidy, zvláště kyselina peroctová (CH3COOOH, u nás Persteril). Působí i 

na spory, houby, a tuberkulózu; 0,5 % roztok spadá pod pojem vyšší stupeň desinfekce. 
Nevýhodou je agresivita na sliznice i materiály, např. kovy, odbarvování textilií a 
nestabilita roztoků. 

4. Peroxid vodíku (H2O2) - podobný, méně agresivní, také ale méně účinný. 
5. Dobré jsou i halogenové preparáty. Z chlorových je to chlornan sodný (NaOCl), u nás 

Savo s všestranným použitím. Také chlornany jsou bělidlem. Chlornan vápenatý 
(Ca(OCl)2; chlorové vápno) se hodí k  hrubé desinfekci velkých ploch. Dříve se sypal do 
suchých záchodů, avšak hygienický přínos byl sporný a ekologický negativní. 

6. Chloramin je prášek (Chloramin B; Chloraminy BM a BS jsou s přísadami). 



7. Jodovou tinkturou se  ošetřovaly drobných rány. Pak se zjistilo, že alergizuje a je 
agresivní, dnes se ale ukazuje, že to zase není tak hrozné. Přesto lepší jsou prostředky 
jako je Jodonal B a Jodisol, kde je jód vázán v komplexu. Jodonal B by měl dostat u 
nealergických pacientů před Ajatinem při ošetřování chirurgických ran. 

8. Manganistan draselný se již neužívá. 
� Alkoholy, fenoly a aldehydy 

9. Formaldehyd se samotný používá spíše jako konverzační činidlo a k  uchování 
očkovacích látek. Často se však aldehydy (vedle formaldehydu především 
glutaraldehyd) používají ve směsích, např. s  tenzidy. 

10. Kresol (lysol) je účinný, pro zápach a agresivitu se již téměř neužívá. 
11. Ethylalkohol není příliš účinný; když už, tak nejúčinnější je asi 70 % vodný roztok, 

koncentrovaný je neúčinný. Ani zapálením etanolu není dostatečně účinné a navíc 
hrozí požárem. 
� Kvarterní amonné soli a tenzidy 

12. Orthosan BF 12 k desinfekci např. povrchů - pozor, některé jiné Orthosany nejsou 
desinfekční prostředky, např. Orthosan BF 40 je na vši! 

13. Ajatin - běžný pro desinfekci pokožky. Není agresivní a nealergizuje. Jeho účinnost 
nedosahuje parametrů oxidačních činidel. 

14. Septonex se užívá na kůži, nejen jako desinficiens, ale také jako antiseptikum. Při 
dlouhodobém používání je ale pravděpodobně karcinogenní. 
� Anorganické kyseliny a louhy - hrubá df. v  zemědělství a průmyslu 
� Těžké kovy - zřídka, např. k ochraně budov před plísněmi - Lastanox 
� Kombinované přípravky 

Např. Incidur, Spitaderm, Sterilium, jinak nemá smysl uvádět konkrétně, neboť se stále mění. 
Nových desinfekčních rostředků se objevuje stále mnoho. Upoutávají moderními obaly a vůní, 
ne všechny jsou ale účinné, někdy jde vlastně jen o tekuté mýdlo a ne o desinficiens. Je 
vždycky potřeba zjistit konkrétní údaje o tom, k čemu se prostředek hodí, na které mikroby je 
účinný, v jaké koncentraci se používá. V  případě pochyb se lze obrátit o radu na nejbližší 
hygienickou stanici. 

Desinsekce a deratizace se někdy také řadí k dekontaminačním metodám. 
Příprava před dekontaminací a uchovávání dekontaminovaných předmětů 
Před dekontaminací. Chirurgické nástroje jsou často mechanicky znečištěny a musí se před 
desinfekcí umýt. Pozot!!! Mytí = odplavení nečistot, kdežto desinfekce = usmrcení patogenů! 
Mechanická očista obvykle předchází před desinfekcí. Výjimkou je desinfekce rukou kde je to 
naopak (jinak by se infekční částice rozprašovaly proudem vody). 

Po dekontaminaci. Při použití par (formaldehydových, persterilových...) je nutno předměty řádně 
odvětrat. Je také nutno dbát na omezenou trvanlivost různých dekontaminačních postupů. 
Napřík. v  papírových sáčcích vydrží předměty sterilní 3 měsíce, je-li sáček uzavřen lepením, 
avšak jen 4 týdny, je-li uzavřen pouze sešívačkou. To vše stanoví vyhláška. 

Kontrola účinnosti dekontaminace 
Orientačně - smyslově - např. pomocí charakteristického zápachu 
Stanovení skutečné koncentrace desinfekčních prostředků (chemicky) 
Chemická kontrola sterilizace využívá indikátorů, které při určité teplotě mění vlastnosti (např. 
zbarvení). Způsob biologický užívá odolné kmeny Bacillus subtilis či B. stearothermophilus. 

Mechanická očista (omývání) 
nemůže nahradit desinfekci, ale také naopak desinfekce nemůže nahradit omytí. Mechanické 
nečistoty brání prostupu desinfekčního prostředku či třeba par formaldehydu na správné místo, 
proto je sterilizace či desinfekce bez omytí zbytečná. Viz též "Příprava před/po dekontaminaci". 

Asepse a antisepse jsou pojmy, které souvisejí s pojmy jako desinfekce, sterilizace apod., ale 
nesou v sobě jiný úhled pohledu. Nejde tu o to, který škodlivý organismus (všechny mikroby, 
patogenní mikroby...) má být zničen, ale o to zda jde o pasivní či aktivní přístup. 



ASEPSE vychází z toho, že dané prostředí je primárně sterilní či přinejmenším zbavené patogenů. 
Aseptické postupy jsou tedy takové, které pasivně brání vniknutí infekce do takového prostředí. 
Patří sem vše od stavebního uspořádání operačních traktů (odděleně od ostatního 
nemocničního provozu) přes používání důsledně jednorázových nebo sterilizovaných nástrojů a 
materiálů až po režimová opatření. Asepticky se ale musí pracovat nejen na oddělení u 
pacienta, ale i v laboratoři při zpracování vzorků - cílem je nekontaminovat vzorek mikroby z 
prostředí, což by znamenalo falešné (falešně pozitivní) výsledky 
ANTISEPSE zahrnuje postupy, které aktivně zasahují proti infekci. Mohu sem patřit postupy 
desinfekce a sterilizace, ale v podstatě i používání antiseptik, které jinak řadíme spíše mezi 
používání antimikrobiálních látek než mezi dekontaminační postupy. 
 


