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Rtg záření
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• elektromagnetické záření - fotony, krátké aţ velmi 

krátké vlnové délky

• 10 – 0,001 nm



•vzniká v elektronových obalech atomů

•energie závisí na vlnové délce – čím kratší 

vln. délka tím větší energie

• ionizuje nepřímo, prostřednictvím 

sekundárních el.

•záření - charakteristické, brzdné

Rtg záření
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Rentgenka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• katoda – wolframové vlákno, ţhavící proud, T aţ 

2000 °C

• katoda emituje el–., el. pole mezi k. a a. urychluje 

el–.



• stejnosměrné napětí 10 – 500 kV

• anoda – studená, měděný blok, terčík (Wofram, 

Molybden)

• emise fotonů

• nízkoenergetické záření– měkká sloţka

• vysokoenergetické záření – tvrdá sloţka

Rentgenka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



•nos a čelo se dotýká kazety

•paprsek prochází protuber. occipitalis 

kolmo ke kazetě.

Lebka Lebka –– zadopřední a bočnázadopřední a bočná



Lebka Lebka –– zadopřední zadopřední projekceprojekce



Lebka Lebka –– bočnábočná projekceprojekce



centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

vertikálně ve střední rovině do vertikálně ve střední rovině do 

středu C páteřestředu C páteře

centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

horizontálně ke středu C páteře, horizontálně ke středu C páteře, 

na střed filmuna střed filmu

krční páteřkrční páteř



centrální paprsek směřuje kolmo centrální paprsek směřuje kolmo 

do středu Th páteře v úrovni do středu Th páteře v úrovni 

lopateklopatek

centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

vertikálně vertikálně do středu vertikálně vertikálně do středu 

hrudní kostihrudní kosti

hrudní páteřhrudní páteř



centrální paprsek směřuje na centrální paprsek směřuje na 

střed L páteře v úrovni crista střed L páteře v úrovni crista 

illiacailliaca

centrální paprsek směřuje kolmo centrální paprsek směřuje kolmo 

nad hranu kyčlenad hranu kyčle

bederní páteřbederní páteř



pánevpánev

centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

vertikálně mezi spina ilica a vertikálně mezi spina ilica a 

sponousponou



centrální paprsek směřuje vertikálně na kolenní kloubní centrální paprsek směřuje vertikálně na kolenní kloubní 

štěrbinu asi 1cm pod čéškouštěrbinu asi 1cm pod čéškou

kolenokoleno



centrální paprsek směřuje vertikálně na hlezenní kloubcentrální paprsek směřuje vertikálně na hlezenní kloub

hlezenní kloubhlezenní kloub



centrální paprsek směřuje vertikálně na třetí matatars,45centrální paprsek směřuje vertikálně na třetí matatars,45°°

nohanoha



centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

vertikálně na patní kostvertikálně na patní kost

centrální paprsek směřuje v centrální paprsek směřuje v 

úhlu 30úhlu 30--4545°° kaudokaudo--kraniálně kraniálně 

na střed patní kostina střed patní kosti

patní kostpatní kost



centrální paprsek směřuje od centrální paprsek směřuje od 

pacienta 12pacienta 12°° s centrací na kloubs centrací na kloub

centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

1515--2020°° kraniokranio--kaudálně na kaudálně na 

ramenní kloubramenní kloub

ramenorameno

ARAD 2008/2009ARAD 2008/2009



loketloket

centrální paprsek směřuje kolmo centrální paprsek směřuje kolmo 

ke kloubuke kloubu

centrální paprsek směřuje centrální paprsek směřuje 

vertikálně na střed kloubuvertikálně na střed kloubu

p
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centrální paprsek směřuje na střed zápěstícentrální paprsek směřuje na střed zápěstí

zápěstízápěstí



břichobřicho

ileus, novorozenecileus, novorozenec

pneumoperitoneumpneumoperitoneum



ARAD 2008/2009ARAD 2008/2009

pneumotoraxpneumotorax

metastázymetastázy oboustranná lymfadenopatieoboustranná lymfadenopatie

intersticiální postižení intersticiální postižení 

plioc plioc -- sarkoidózasarkoidóza
pneumonektomiepneumonektomie

atelektázaatelektáza



SKIASKOPIESKIASKOPIE



Skiaskopie Skiaskopie -- definicedefinice

 ProsvěcováníProsvěcování

KKontinuální sledování rtg obrazu objektuontinuální sledování rtg obrazu objektu



IndikaceIndikace

Vyšetření GITVyšetření GIT

Kontrola při zavádění katetru při angiografiiKontrola při zavádění katetru při angiografii

Kontrola při terapeutických intervenčních výkonechKontrola při terapeutických intervenčních výkonech

KontraindikaceKontraindikace
 Podezření na Podezření na perforaciperforaci trávící trubicetrávící trubice

Cizí tělesoCizí těleso

VodnouVodnou Jodovou KLJodovou KL

BaryumBaryum způsobuje mediastinitis azpůsobuje mediastinitis a granulomatózní granulomatózní 

peritonitisperitonitis



VyšetřeníVyšetření GIT GIT 

HHypopharynxypopharynx

 JícenJícen

Ţaludek a duodenumŢaludek a duodenum

Tenké střevoTenké střevo

Tlusté střevTlusté střevoo



Vyšetření HYPOFARYNGUVyšetření HYPOFARYNGU

 Indikace: Indikace: 

-- DDysfagieysfagie

-- OOdynofagiedynofagie

PřípravaPříprava
 66 h před vyšetřeníh před vyšetřením:m:

 NejístNejíst

 NepítNepít

 NekouřitNekouřit



Dvojkontrastní vyšetřeníDvojkontrastní vyšetření

 PProvádí se ve fonaci nebo při zadrţenírovádí se ve fonaci nebo při zadrţení respirace se respirace se 

zavřenými ústyzavřenými ústy

SSuspuspenzeenze barya (BaSObarya (BaSO44) ) 

MMicropaqueicropaque H.D. ORALH.D. ORAL



HodnoceníHodnocení

 SSymetriymetriee strukturstruktur

KonturaKontura

KKoordinacoordinacee polykacího aktupolykacího aktu

Event. zatékání, aspirace do Event. zatékání, aspirace do 

dýchacích cest, regurgitace dýchacích cest, regurgitace 

do nazofaryngudo nazofaryngu



TumorTumor



VyšetVyšetřenřeníí JÍCNUJÍCNU

 Indikace:Indikace:

-- DDysfagieysfagie, odynofagie, odynofagie

-- PPodezření naodezření na hiátovou herniihiátovou hernii

PřípravaPříprava

 66 h před vyšetřeníh před vyšetřením:m:

 NejístNejíst

 NepítNepít

 NekouřitNekouřit



Postup vyšetřeníPostup vyšetření

 22 ml Buscopanu i.v.ml Buscopanu i.v.

EEffffervescentní ervescentní prášprášek ek ~~ šumákšumák

 Pití Pití baryovbaryovéé suspenzesuspenze -- po doušcíchpo doušcích

 PPři podezření na hiátovou hernii ři podezření na hiátovou hernii vyšetření vyšetření vleţe na vleţe na 
břišebřiše vv TrendelenburgTrendelenburg.. polozepoloze



 MMorfologiorfologiee jícnujícnu, fundu a kardie ţaludku, fundu a kardie ţaludku

 DDynamické ynamické funkčnífunkční posouzeníposouzení: : 

 MMotilita jícnuotilita jícnu

 Odlitková náplňOdlitková náplň

NormálníNormální náleznález

 KLKL

 PPozitivníozitivní

 BáBáryová suspryová suspenze enze -- MICROPAQUE H.D.MICROPAQUE H.D. ORALORAL

 ŘŘeděnedění í s vodos vodou 1:1u 1:1

 NNegativnegativníí

 COCO22 -- eeffervescentní prášffervescentní prášek ek ~~ šumákšumák



DivertiklyDivertikly

Cizí tělesoCizí těleso

Hiátová hernieHiátová hernie
TumorTumor



Vyšetření ŽALUDKU a DUODENAVyšetření ŽALUDKU a DUODENA

 Indikace: Indikace: 

 DyDysfagie dolního typusfagie dolního typu

 DDyspeptický syyspeptický syndromndrom horního typuhorního typu

 SSuspekce malignityuspekce malignity

 GGastrofibroskopie selhalaastrofibroskopie selhala nebo jinebo ji pacient odmítápacient odmítá



Dvojkontrastní vyšetření Dvojkontrastní vyšetření -- výhodyvýhody

VVyšší senzitivita při průkazu infiltrace yšší senzitivita při průkazu infiltrace submuksubmukózózyy a a 

stěny ţaludku (linitis plastica, nádory prorůstající stěny ţaludku (linitis plastica, nádory prorůstající 

zz okolí,  tumory a metastázy submukózy.okolí,  tumory a metastázy submukózy.

 PPrůkaz růkaz divertiklůdivertiklů



PřípravaPříprava

 66 h před vyšetřeníh před vyšetřením:m:

 NejístNejíst

 NepítNepít

 NekouřitNekouřit

 PoPozitivnízitivní –– suspenze barya (Micropaquesuspenze barya (Micropaque H.D.H.D.
Oral)Oral)

NNegativníegativní –– COCO22 zz effervescentníhoeffervescentního práškuprášku

KLKL



Nejčastější patologické nálezyNejčastější patologické nálezy

TTumor (benigní, maligní).umor (benigní, maligní).

HHiátová hernie.iátová hernie.

VVředová choroba GD a zánětlivá onemocnění ţaludeční ředová choroba GD a zánětlivá onemocnění ţaludeční 

sliznice (dnes spíše doménou fibroskopických sliznice (dnes spíše doménou fibroskopických 

vyšetření).vyšetření).



Normální nálezNormální nález



VředVřed

DivertiklDivertikl
KarcinomKarcinom

Nejčastější patologické nálezyNejčastější patologické nálezy
tu pankreatutu pankreatu

TTumor (benigní, maligní).umor (benigní, maligní).

HHiátová hernie.iátová hernie.

VVředová choroba GD a ředová choroba GD a 

zánětlivá onemocnění zánětlivá onemocnění 

ţaludeční sliznice (dnes spíše ţaludeční sliznice (dnes spíše 

doménou fibroskopických doménou fibroskopických 

vyšetření).vyšetření).



Vyšetření TENKÉHO STŘEVAVyšetření TENKÉHO STŘEVA

 IndikaceIndikace: : -- SSuspekce M. Crohn (90%)uspekce M. Crohn (90%)

-- NNádorádory y (10%)(10%)

 AAlgoritmuslgoritmus: 1. : 1. PProstý snímek břicha (akutní břicho)rostý snímek břicha (akutní břicho)

2. UZ   2. UZ   

3. 3. EEnteroklýzanteroklýza

4. CT enteroklýza nebo CT střev4. CT enteroklýza nebo CT střev

(infiltrace okolí)(infiltrace okolí)

5. MR enteroklýza (v5. MR enteroklýza (v graviditě)graviditě)

6. 6. EEnteroskopienteroskopie



DDignosticky nejhodnotnější metodignosticky nejhodnotnější metodaa

DDvojkontrastní vyšetření vojkontrastní vyšetření 

EnetroklýzaEnetroklýza



 Nasální zavedení sondy Nasální zavedení sondy po lokálním znecitlivění (Mesokain po lokálním znecitlivění (Mesokain 

gel) gel) vseděvsedě

 NNaslepo do ţaludkuaslepo do ţaludku

 PPod RTG kontrolou na začátek jejuna těsně za Treitzův vazod RTG kontrolou na začátek jejuna těsně za Treitzův vaz

 PPumpou umpou aplikace asiaplikace asi 300 ml 300 ml baryové suspenzebaryové suspenze ředěné ředěné 

vodou 1:2 vodou 1:2 (pozitivní KL)(pozitivní KL), rychlostí  , rychlostí  6060--80 80 ml/minml/min..

 PPoté 0oté 0,,5%  roztok 5%  roztok metylcelulózymetylcelulózy (negativní KL)(negativní KL) rychlostí rychlostí 

8080--120ml/min.,120ml/min., která vytlačuje pozitivní KL která vytlačuje pozitivní KL aborálněaborálně, , ta pak ta pak 

zanechává na stěnách kličezanechává na stěnách kliček k tenký film,tenký film, navíc sama navíc sama 

distenduje kličky (hypotonie bez   pouţití Buscopanu)distenduje kličky (hypotonie bez   pouţití Buscopanu)..

Enteroklýza Enteroklýza -- postuppostup



Enteroklýza Enteroklýza -- postuppostup

 Snímkuje seSnímkuje se standarstandarddní technikouní technikou::

 -- nejprve na konci aplikace pozitivní KL nejprve na konci aplikace pozitivní KL 

((== jejunum vjejunum v monokontrastumonokontrastu))

 -- dále po průniku KL ileocékální chlopní dále po průniku KL ileocékální chlopní 

((== ileum vileum v monokontrastumonokontrastu))

 -- dále snímkujeme vdále snímkujeme v dvojkontrastu,dvojkontrastu,

jeje--li to nutné polohujeme, nebo uţíváme li to nutné polohujeme, nebo uţíváme 

dózovanou kompresi (distinktor).dózovanou kompresi (distinktor).



Enteroklýza Enteroklýza -- výhodyvýhody
KL se aplikuje přímo do lumen tenkého střeva  KL se aplikuje přímo do lumen tenkého střeva  

(vyloučení  sumace kliček s(vyloučení  sumace kliček s naplněným ţaludkem a naplněným ţaludkem a 

duodenem) duodenem) 

 lze regulovat rychlost podání KL (zkrácenílze regulovat rychlost podání KL (zkrácení průměrné průměrné 

doby vyšetření)doby vyšetření)

moţnost hodnotit pasáţ tenkým střevemmoţnost hodnotit pasáţ tenkým střevem

-- nevýhodynevýhody
 určitá míra dyskomfortu pro pacientaurčitá míra dyskomfortu pro pacienta

 zavádění sondyzavádění sondy

 emetogenní efekt celulózy emetogenní efekt celulózy 

 pouţití distinktoru pouţití distinktoru 



Enteroklýza Enteroklýza -- normální náleznormální nález



M. CrohnM. Crohn

KarcinoidKarcinoid



IrrigografieIrrigografie

Dvojkontrastní vyšetření Dvojkontrastní vyšetření 

tlustého střevatlustého střeva

 Indikace Indikace připři podezření napodezření na lézi:lézi:

1. 1. zánětlivouzánětlivou

2. 2. funkčnífunkční

3. 3. loţiskovou (nejč. ulc. kolitis, loţiskovou (nejč. ulc. kolitis, 

divertikulosa, kolorektální Ca)divertikulosa, kolorektální Ca)



Irrigografie Irrigografie -- postuppostup

 PProvádí se vrovádí se v hypotoniihypotonii –– BuscopanBuscopan i.v.i.v.

 RRektální nálev ektální nálev –– baryová suspenze 450baryová suspenze 450--500 ml 500 ml (pozitivní KL)(pozitivní KL)

 PPod  skiaskopickou kontrolouod  skiaskopickou kontrolou

 NNálev ukončíme po dosaţení kontrastní náplně za lienální álev ukončíme po dosaţení kontrastní náplně za lienální 

flexuruflexuru

 NNásleduje insuflace vzduchu ásleduje insuflace vzduchu (negativní KL)(negativní KL)

 NNemocnéhoemocného polohujemepolohujeme, aby se baryum volně rozprostřelo po , aby se baryum volně rozprostřelo po 

celé délce kolon, včetně céka. snímek celého coloncelé délce kolon, včetně céka. snímek celého colon



 PPo vytaţení rektální rourky se vyšetřovaný otáčí kolem o vytaţení rektální rourky se vyšetřovaný otáčí kolem 
podélné osy těla („válí sudy“), aby KL dostatečně podélné osy těla („válí sudy“), aby KL dostatečně 
omyla stěny colon omyla stěny colon 

 snímkujeme střevo po částech snímkujeme střevo po částech 

(rectum, sigma, descendens, cekum + ascendens,                   (rectum, sigma, descendens, cekum + ascendens,                   
flexury + transversum) flexury + transversum) 

 nakonec přehledný snímek celého colonnakonec přehledný snímek celého colon

Irrigografie Irrigografie -- postuppostup



NNádory ádory 

-- benigní (polypy)benigní (polypy)

-- malignímaligní

ZZánětyáněty (colitis ulcerosa, M. Crohn) (colitis ulcerosa, M. Crohn) 

DDivertikulivertikulózóza tračníkua tračníku

Nejčastější patologické nálezyNejčastější patologické nálezy

DivertikulózaDivertikulóza

Familiární polypozaFamiliární polypoza

KarcinomKarcinom

Ulcerózní kolitidaUlcerózní kolitida



CTCT
Princip výpočetní tomografiePrincip výpočetní tomografie



Princip CT tomografie Princip CT tomografie 

 Je zaloţen na měření Je zaloţen na měření absorpceabsorpce rentgenového rentgenového 
záření tkáněmi lidského těla s pouţitím mnoha záření tkáněmi lidského těla s pouţitím mnoha 
projekcí a následného počítačového zpracování projekcí a následného počítačového zpracování 
obrazu. obrazu. 

 Rentgenka emituje úzce kolimovaný svazek Rentgenka emituje úzce kolimovaný svazek 
záření ve tvaru vějíře, který prochází záření ve tvaru vějíře, který prochází 
vyšetřovaným objektem a je registrován sadou vyšetřovaným objektem a je registrován sadou 
detektorů přeměňujících prošlá kvanta detektorů přeměňujících prošlá kvanta 
rentgenového záření na elektrický signál, který je rentgenového záření na elektrický signál, který je 
digitalizován a dále zpracováván. digitalizován a dále zpracováván. 

 Komplet rentgenka Komplet rentgenka –– detektory vykonává během detektory vykonává během 
expozice synchronní pohyb okolo vyšetřovaného expozice synchronní pohyb okolo vyšetřovaného 
objektu tak, ţe rentgenka je vţdy na protilehlé objektu tak, ţe rentgenka je vţdy na protilehlé 
straně vyšetřovaného objektu neţ detektory. straně vyšetřovaného objektu neţ detektory. 

Princip CT skenování

- schematické znázornění 

rotačního pohybu rentgenky a 

detektorů okolo vyšetřovaného 

objektu



VV rámci jednoho oběhu o 360rámci jednoho oběhu o 360 získá systém běţně   získá systém běţně   
400 400 –– 700 projekčních měření absorpce daného 700 projekčních měření absorpce daného 
objektu zobjektu z různých úhlů. různých úhlů. 

Výpočetní tomografie (stejně jako např. ultrazvuk Výpočetní tomografie (stejně jako např. ultrazvuk 
nebo magnetická rezonance) představuje metodu nebo magnetická rezonance) představuje metodu 
tomografickoutomografickou, tzn. prezentující obraz konkrétní , tzn. prezentující obraz konkrétní 
(typicky transverzální) vrstvy(typicky transverzální) vrstvy

vyšetřovaného objektu o předemvyšetřovaného objektu o předem

definované tloušťce, která je definované tloušťce, která je 

dána kolimací primárního dána kolimací primárního 

svazku záření. svazku záření. 



Generace CT přístrojů    I.Generace CT přístrojů    I.

 ZZ hlediska technické realizace hlediska technické realizace 
prodělala výpočetní tomografie prodělala výpočetní tomografie 
několik generačních kroků. několik generačních kroků. 

 Skenery Skenery první generaceprvní generace
pouţívaly rotačněpouţívaly rotačně--translačního translačního 
pohybu rentgenky a jediného pohybu rentgenky a jediného 
detektoru; rentgenový svazek byl detektoru; rentgenový svazek byl 
kolimován vkolimován v podstatě do podstatě do 
jednorozměrného lineárního jednorozměrného lineárního 
tvaru. Doba výstavby jednoho tvaru. Doba výstavby jednoho 
skenu představovala několik skenu představovala několik 
minut.minut.



Generace CT přístrojů    II.Generace CT přístrojů    II.

 Druhá generaceDruhá generace CT CT 

přístrojů pracovala rovněţ na přístrojů pracovala rovněţ na 

principu rotačněprincipu rotačně--translačního translačního 

skenování, doba výstavby skenování, doba výstavby 

obrazu se však zmenšila na obrazu se však zmenšila na 

10 10 –– 20 sekund při pouţití 20 sekund při pouţití 

nikoliv jednoho, ale sady 10 nikoliv jednoho, ale sady 10 

–– 50 detektorů 50 detektorů 



Generace CT přístrojů    III. Generace CT přístrojů    III. 

 Přístroje Přístroje třetí generacetřetí generace zavedením zavedením 

široké sady 300 široké sady 300 –– 600 detektorů 600 detektorů 

uspořádaných do části kruţnice a uspořádaných do části kruţnice a 

pokrývajících při dané projekci celý pokrývajících při dané projekci celý 

objekt mohly odstranit translační objekt mohly odstranit translační 

sloţku pohybu a převést jej tak na sloţku pohybu a převést jej tak na 

jednoduchý a rychlejší, čistě rotační jednoduchý a rychlejší, čistě rotační 

pohyb.pohyb.

 Dnes nejpouţívanější typ.Dnes nejpouţívanější typ.

 Skenovací časy ze zkrátily na pouhé Skenovací časy ze zkrátily na pouhé 

11--4s. 4s. 



 Kontinuální jednosměrnou rotaci systému rentgenka Kontinuální jednosměrnou rotaci systému rentgenka –– detektory detektory 
umoţnilo zavedení tzv.umoţnilo zavedení tzv.„slip „slip -- ring technology“. ring technology“. Pevné kabely Pevné kabely 
jsou zde nahrazeny systémem po sobě klouzajících kontaktů a jsou zde nahrazeny systémem po sobě klouzajících kontaktů a 
prstenců zprstenců z vodivého materiálu. Tento technický prvek umoţnil vodivého materiálu. Tento technický prvek umoţnil 
rychlé rozšíření revolučního, tzv. rychlé rozšíření revolučního, tzv. spirálního, přesněji spirálního, přesněji 
helikálníhohelikálního způsobu skenování (helix = šroubovice, způsobu skenování (helix = šroubovice, 
spirála=plošná křivka). spirála=plošná křivka). 

 Celý rozsah vyšetřované oblasti je zde snímán jedinou expozicí, Celý rozsah vyšetřované oblasti je zde snímán jedinou expozicí, 
při níţ komplex rentgenky spři níţ komplex rentgenky s detektory vykonává více detektory vykonává více 
kontinuálních rotací kolem vyšetřovacího stolu skontinuálních rotací kolem vyšetřovacího stolu s nemocným, nemocným, 
který je rovnoměrně posunován skrze gantry který je rovnoměrně posunován skrze gantry 

Spirální skenování Spirální skenování 



 Doba jedné otáčky rentgenky o 360Doba jedné otáčky rentgenky o 360 se dnes pohybuje od 0,5 se dnes pohybuje od 0,5 
do 2 sekund. Zásadními výhodami spirálního CT vyšetření je do 2 sekund. Zásadními výhodami spirálního CT vyšetření je 
jednak skutečně jednak skutečně volumetrickévolumetrické, a nikoliv „vrstvové“ získávání , a nikoliv „vrstvové“ získávání 
obrazových dat, jednak podstatné zkrácení celkového obrazových dat, jednak podstatné zkrácení celkového 
skenovacího času. Proto je moţno vyšetřit značný skenovacího času. Proto je moţno vyšetřit značný 
kraniokaudální tělesný rozsah při jediném zadrţení dechu kraniokaudální tělesný rozsah při jediném zadrţení dechu 
nemocného, optimálně časovat skenování po i.v. podální k.l. a nemocného, optimálně časovat skenování po i.v. podální k.l. a 
provádět vysoce kvalitní obrazové rekonstrukce.provádět vysoce kvalitní obrazové rekonstrukce.

Spirální skenování Spirální skenování 



 Dalším technologickým pokrokem na poli spirálního Dalším technologickým pokrokem na poli spirálního 

způsobu skenování bylo zavedení způsobu skenování bylo zavedení systémů ssystémů s několika několika 

řadami detektorůřadami detektorů vedle sebe, coţ umoţnilo současné vedle sebe, coţ umoţnilo současné 

získávání obrazových dat z více (typicky čtyř) vrstev získávání obrazových dat z více (typicky čtyř) vrstev 

vv rámci jediné otočky rentgenky rámci jediné otočky rentgenky 

Kolimace svazku záření a sběr dat z více obrazových vrstev najednou

u tzv. multidetektorového (multi-slice)CT

Detektory Detektory 



 To sTo s sebou přináší moţnost podstatného sebou přináší moţnost podstatného 
zkrácení vyšetřovacího časuzkrácení vyšetřovacího času, a to při , a to při 
stejném nebo dokonce i lepším rozlišení stejném nebo dokonce i lepším rozlišení 
(tloušťce vrstvy). Běţné spirální CT je (tloušťce vrstvy). Běţné spirální CT je 
schopno za danou rotační periodu schopno za danou rotační periodu 
rentgenky (např. 1 s) pokrýt rentgenky (např. 1 s) pokrýt 
kraniokaudální rozsah 20 mm dvěma kraniokaudální rozsah 20 mm dvěma 
navazujícími 10mm vrstvami při navazujícími 10mm vrstvami při 
stoupání (pitch) = 2. stoupání (pitch) = 2. 

 Naproti tomu u Naproti tomu u multidetektorového CTmultidetektorového CT
jsme schopni za stejnou dobu obdrţet jsme schopni za stejnou dobu obdrţet 
celkem osm navazujících 5mm vrstev při celkem osm navazujících 5mm vrstev při 
ekvivalentním stoupání = 8 (2 x 4 řady ekvivalentním stoupání = 8 (2 x 4 řady 
detektorů), tzn. ţe i při poloviční tloušťce detektorů), tzn. ţe i při poloviční tloušťce 
vrstvy se kraniokaudální rozsah pokrytí vrstvy se kraniokaudální rozsah pokrytí 
zdvojnásobí.zdvojnásobí.

Srovnání standardní a multidetektorové 

technologie spirálního CT vyšetření. 

Detektory Detektory 



 Technologie multidetektorového CT tak představuje Technologie multidetektorového CT tak představuje 

významný posun kvýznamný posun k moţnosti izotropního geometrického moţnosti izotropního geometrického 

rozlišení ve všech třech rovinách, tedy např. krozlišení ve všech třech rovinách, tedy např. k tvorbě tvorbě 

diagnosticky rovnocenných multiplanárních (koronárních a diagnosticky rovnocenných multiplanárních (koronárních a 

sagitálních) obrazových rekonstrukcí sagitálních) obrazových rekonstrukcí 

Původní axiální 1mm vrstva (a) a koronární rekonstrukce s téměř identickým 

geometrickým rozlišením (b) z vyšetření hrudníku multidetektorovým CT přístrojem 

(a) (b)



Princip výstavby CT obrazuPrincip výstavby CT obrazu
 Sada digitalizovaných údajů o Sada digitalizovaných údajů o absorpci zářeníabsorpci záření vyšetřovaným objektem, kterou vyšetřovaným objektem, kterou 

zaznamenaly detektory, bývá označována jako tzv. zaznamenaly detektory, bývá označována jako tzv. hrubá datahrubá data („raw data“).(„raw data“).

 Údaje o absorpci zÚdaje o absorpci z jednotlivých projekcí jsou pomocí specifického rekonstrukčního jednotlivých projekcí jsou pomocí specifického rekonstrukčního 
algoritmu, tzv. algoritmu, tzv. filtrované zpětné projekcefiltrované zpětné projekce, transformovány v, transformovány v obrazová data, tj. do obrazová data, tj. do 
výsledného dvourozměrného obrazu sestaveného zvýsledného dvourozměrného obrazu sestaveného z matice bodů.matice bodů.

 Kaţdý bod obrazové matice, tzv.Kaţdý bod obrazové matice, tzv. pixelpixel (z angl. (z angl. pipicture matrix element) je vykreslen cture matrix element) je vykreslen 
vv konkrétním odstínu šedi vkonkrétním odstínu šedi v závislosti na absorpčních vlastnostech odpovídajícího závislosti na absorpčních vlastnostech odpovídajícího 
detailu tkáně vdetailu tkáně v rámci vyšetřované vrstvy. Ostíny jsou vyjádřeny  tzv. rámci vyšetřované vrstvy. Ostíny jsou vyjádřeny  tzv. Hounsfieldovým Hounsfieldovým 
absorpčním koeficientemabsorpčním koeficientem (téţ Hounsfieldova jednotka, CT číslo, (téţ Hounsfieldova jednotka, CT číslo, Hounsfield unit = Hounsfield unit = 
HUHU) ) 

Schematické znázornění grafické 

prezentace jednotlivých

obrazových bodů – pixelů v obrazové 

matici 3 x 3 bodů.

Odstínům šedi jednotlivých pixelů (vlevo) 

odpovídají naměřené hodnoty

absorpčních koeficientů –

Hounsfieldových čísel (vpravo). 



 Protoţe však ve skutečnosti nevyšetřujeme plochu, ale objem, Protoţe však ve skutečnosti nevyšetřujeme plochu, ale objem, 

nelze opomenout skutečnost, ţe kaţdý dvourozměrný bod matice nelze opomenout skutečnost, ţe kaţdý dvourozměrný bod matice 

CT obrazu reprezentuje ve skutečnosti úhrnnou absorpci malého CT obrazu reprezentuje ve skutečnosti úhrnnou absorpci malého 

trojrozměrného objektu ve tvaru kvádru trojrozměrného objektu ve tvaru kvádru -- voxeluvoxelu (z angl. (z angl. vovolume lume 

matrimatrixx elelement), jehoţ tloušťka je dána tloušťkou vrstvy, tedy ement), jehoţ tloušťka je dána tloušťkou vrstvy, tedy 

kolimací.kolimací.

Výsledná denzita (stupeň šedi)

každého pixelu představuje ve 

skutečnosti úhrnnou 

průměrnou denzitu trojrozměrného

objektu - voxelu, jehož tloušťka se 

rovná tloušťce vrstvy (šipky). 



Čím niţší je absorpce záření Čím niţší je absorpce záření 
vv daném voxelu, tím tmavší daném voxelu, tím tmavší 
odstín odpovídajícího odstín odpovídajícího 
pixelu. Ploše jednoho pixelu pixelu. Ploše jednoho pixelu 
je přiřazena je přiřazena jednajedna číselná číselná 
hodnota absorpčního hodnota absorpčního 
koeficientu, celý pixel je koeficientu, celý pixel je 
proto homogenní.proto homogenní.

Hodnota denzity vyjadřuje Hodnota denzity vyjadřuje 
stupeň absorpce v stupeň absorpce v 
jednotlivých tkáních, jednotlivých tkáních, 
vztaţenou k absorpci rtg vztaţenou k absorpci rtg 
záření ve záření ve voděvodě. Z toho . Z toho 
plyne, ţe voda má denzitu plyne, ţe voda má denzitu 
rovnou rovnou nulenule..



 Rozlišovací schopnost CT (počet párů čar na mm) Rozlišovací schopnost CT (počet párů čar na mm) 
je v porovnání s analogovým obrazem niţší, ale je v porovnání s analogovým obrazem niţší, ale 
těţiště CT techniky nespočívá v rozlišení těţiště CT techniky nespočívá v rozlišení 
geometrickém, nýbrţ ve vynikajícím rozlišení geometrickém, nýbrţ ve vynikajícím rozlišení 
kontrastním (rozlišení různých absorpčních kontrastním (rozlišení různých absorpčních 
koeficientů koeficientů –– denzit). denzit). 

 Na Hounsfieldově stupnici byly definovány dva Na Hounsfieldově stupnici byly definovány dva 
fixní body: fixní body: ––1000 HU1000 HU odpovídá absrobci odpovídá absrobci vzduchuvzduchu, , 
hodnota 0 hodnota 0 --vody. Rozloţení denzit biologických vody. Rozloţení denzit biologických 
tkání je značně nerovnoměrné. Většina měkkých tkání je značně nerovnoměrné. Většina měkkých 
tkání vykazuje denzity vtkání vykazuje denzity v relativně velmi úzkém relativně velmi úzkém 
rozmezí, výjimkou je pouze tuková tkáň se y rozmezí, výjimkou je pouze tuková tkáň se y 
zápornými hodnotami cca zápornými hodnotami cca ––100 HU. Denzity 100 HU. Denzity 
spongiózní kosti přesahují +100 HU, kompakta spongiózní kosti přesahují +100 HU, kompakta 
vykazuje denzity vyšší neţ cca +300 HU vykazuje denzity vyšší neţ cca +300 HU 

Rozložení tkáňových denzit na Hounsfieldově 

škále. 

Absorpční koeficienty velké většiny biologických 

tkání leží v relativně úzkém

rozmezí přibližně od –100 HU do +100 HU 

(zvětšená stupnice vpravo). 



 Lidské oko není schopno běţně rozlišit více neţ 20 Lidské oko není schopno běţně rozlišit více neţ 20 –– 30 odstínů šedi, kdeţto CT 30 odstínů šedi, kdeţto CT 
dává moţnost rozlišení denzit v rozsahu 4000 HU. Proto nepracujeme s celou šíří dává moţnost rozlišení denzit v rozsahu 4000 HU. Proto nepracujeme s celou šíří 
Hounsfieldovy stupnice, neboť velké rozmezí denzit by se nám „slilo“do jednoho Hounsfieldovy stupnice, neboť velké rozmezí denzit by se nám „slilo“do jednoho 
odstínu šedi. odstínu šedi. 

 Rozsah stupňů šedi se proto přizpůsobuje (zuţuje) tzv. Rozsah stupňů šedi se proto přizpůsobuje (zuţuje) tzv. CT oknem. CT oknem. Podle tkání, Podle tkání, 
které se mají zobrazit, se nastavuje střed okna (které se mají zobrazit, se nastavuje střed okna (window centerwindow center). Okolo této úrovně ). Okolo této úrovně 
se ještě nastaví šířka okna (se ještě nastaví šířka okna (window widthwindow width), tedy rozmezí struktur, které mají být ), tedy rozmezí struktur, které mají být 
zobrazeny vzobrazeny v jednotlivých odstínech šedi. jednotlivých odstínech šedi. 

 Struktury s denzitou nad horní hranicí CT okna se zobrazí výhradně bíle, pod dolní Struktury s denzitou nad horní hranicí CT okna se zobrazí výhradně bíle, pod dolní 
hranicí naopak pouze černě. hranicí naopak pouze černě. 

 Střed okna volíme tak, aby odpovídal absorpční hodnotě oblasti, která je středem Střed okna volíme tak, aby odpovídal absorpční hodnotě oblasti, která je středem 
zájmu našeho vyšetření. Šíři okna nastavujeme podle předpokládané maximální a zájmu našeho vyšetření. Šíři okna nastavujeme podle předpokládané maximální a 
minimální denzity tkání ve vyšetřované oblasti. Čím uţší okno, tím jemnější rozdíl minimální denzity tkání ve vyšetřované oblasti. Čím uţší okno, tím jemnější rozdíl 
v denzitě tkání zobrazíme, ale zároveň je obraz zrnitější.v denzitě tkání zobrazíme, ale zároveň je obraz zrnitější.

Nastavení maximální šířky okna na 4096 HU u 

vyšetření mozku (a). V takto širokém okně lze 

prakticky rozlišit pouze čtyři odlišné stupně 

denzity: vzduch, tuk, měkké tkáně (včetně mozku 

a mozkomíšního moku) a kost. Naproti tomu v 

úzkém okně (šířka 120 HU, střed 35 HU) je 

rozlišení měkkých tkání nesrovnatelně lepší (b), 

ovšem za cenu ztráty kontrastního rozlišení v 

tkáních s denzitou zasahující mimo nastevené 

okno (např. v kosti). 



Podání kontrastní látky při CT Podání kontrastní látky při CT 

vyšetření vyšetření –– způsoby aplikacezpůsoby aplikace

 intravaskulárníintravaskulární –– intravenózní, intraarteriální (iodové k.l. intravenózní, intraarteriální (iodové k.l. ––
ionické či neionické, většinou hyperosmolární; jsou ionické či neionické, většinou hyperosmolární; jsou 
nefrotropní)nefrotropní)

 perorální perorální (izodenzní (izodenzní -- voda, hypodenzní voda, hypodenzní --vzduch, vzduch, 
hyperedenzní hyperedenzní –– iodové či baryové)iodové či baryové)

 intrathékální intrathékální (izoosmolární, iodové(izoosmolární, iodové--neionické, vysoce neionické, vysoce 
kvalitní k.l.)kvalitní k.l.)

 intrakavitálníintrakavitální (zředěná iodová ionická k.l.)(zředěná iodová ionická k.l.)

 KontraindikaceKontraindikace: Alergie, hyperthyreóza, akutní ischemická : Alergie, hyperthyreóza, akutní ischemická 
cévní mozková příhoda, renální insuficience, paraproteinemie cévní mozková příhoda, renální insuficience, paraproteinemie 
s vylučováním Bences vylučováním Bence--Jonesovy bílkoviny Jonesovy bílkoviny 





Postup CT vyšetřeníPostup CT vyšetření

1.1. určení rozsahu oblasti zájmu a nastavení orientace určení rozsahu oblasti zájmu a nastavení orientace 

roviny vrstevroviny vrstev

2.2. nastavení skenovacích (akvizičních) parametrů nastavení skenovacích (akvizičních) parametrů 

3.3. nastavení obrazových (rekonstrukčních) parametrůnastavení obrazových (rekonstrukčních) parametrů

4.4. následné zpracování obrazu (postprocessing) a následné zpracování obrazu (postprocessing) a 

zhotovení definitivní obrazové dokumentace zhotovení definitivní obrazové dokumentace 



Postup CT vyšetřeníPostup CT vyšetření

1.    určení rozsahu oblasti zájmu a 1.    určení rozsahu oblasti zájmu a 
nastavení orientace roviny vrstevnastavení orientace roviny vrstev

 zhotovení tzv. zhotovení tzv. topogramutopogramu = přehledný = přehledný 
sumační rtg snímek. Neslouţí pro sumační rtg snímek. Neslouţí pro 
stanovení diagnózy, ale kstanovení diagnózy, ale k výběru oblasti výběru oblasti 
zájmu a nastavení orientace vrstev. Roviny zájmu a nastavení orientace vrstev. Roviny 
získaných vrstev jsou následně získaných vrstev jsou následně 
znázorňovány přímo do topogramu a jsou znázorňovány přímo do topogramu a jsou 
číslovány dle pořadí. Základní vyšetřovací číslovány dle pořadí. Základní vyšetřovací 
rovinou je rovina transverzální (axiální), rovinou je rovina transverzální (axiální), 
její sklon můţeme modifikovat její sklon můţeme modifikovat 
naklopením gantry naklopením gantry 



2. nastavení 2. nastavení skenovacích (akvizičních)skenovacích (akvizičních) parametrů parametrů 

3. nastavení 3. nastavení obrazových (rekonstrukčních)obrazových (rekonstrukčních) parametrůparametrů

 Skenovací a obrazové parametry je třeba důsledně rozlišovat, neboť se Skenovací a obrazové parametry je třeba důsledně rozlišovat, neboť se 
moţnosti jejich vlivu na výsledný CT obraz mohou velmi výrazně lišit. moţnosti jejich vlivu na výsledný CT obraz mohou velmi výrazně lišit. 

 Zcela zásadní rozdíl však spočívá vZcela zásadní rozdíl však spočívá v tom, ţe tom, ţe skenovacískenovací parametry musíme parametry musíme 
vhodně nastavit vhodně nastavit předpřed zahájením vlastního skenování, retrospektivně je totiţ zahájením vlastního skenování, retrospektivně je totiţ 
jiţ nelze měnit. Skenovací parametry mají přímý vliv na výslednou podobu jiţ nelze měnit. Skenovací parametry mají přímý vliv na výslednou podobu 
hrubých dat. (např. šířka vrstvy=kolimace, posun stolu apod.)hrubých dat. (např. šířka vrstvy=kolimace, posun stolu apod.)

 RekonstrukčníRekonstrukční parametry zpravidla stanovujeme jiţ před zahájením parametry zpravidla stanovujeme jiţ před zahájením 
skenování, narozdíl od skenovacích však máme moţnost je  měnit skenování, narozdíl od skenovacích však máme moţnost je  měnit i po i po 
skončení skenovánískončení skenování. (např. velikost zobrazovaného pole, výpočetní . (např. velikost zobrazovaného pole, výpočetní 
algoritmus apod.)algoritmus apod.)



 Volbou vhodného výpočetního Volbou vhodného výpočetního 
algoritmu (algoritmu (kernelkernel) pro zpracování ) pro zpracování 
naměřených hrubých dat významně naměřených hrubých dat významně 
ovlivňujeme kvalitu konečného ovlivňujeme kvalitu konečného 
zobrazení tkání. Chcemezobrazení tkání. Chceme--li obraz li obraz 
„vyhladit“, a tudíţ sníţit mnoţství „vyhladit“, a tudíţ sníţit mnoţství 
viditelného šumu pro lepší rozlišení viditelného šumu pro lepší rozlišení 
měkkých tkání, volíme měkkých tkání, volíme měkký měkký („soft“) („soft“) 
rekonstrukční algoritmus.Ten zajistí rekonstrukční algoritmus.Ten zajistí 
optimální tkáňový kontrast, takţe ve optimální tkáňový kontrast, takţe ve 
výsledném obraze bude moţné rozlišit výsledném obraze bude moţné rozlišit 
od sebe dvě struktury, jejichţ denzity se od sebe dvě struktury, jejichţ denzity se 
liší pouze minimálně (a,b)liší pouze minimálně (a,b)

 Naopak volba rekonstrukčního algoritmu Naopak volba rekonstrukčního algoritmu 
ss vysokým geometrickým rozlišením vysokým geometrickým rozlišením 
(high resolution(high resolution), vede ke zvýraznění ), vede ke zvýraznění 
tkáňových rozhraní, zvýšení ostrosti, a tkáňových rozhraní, zvýšení ostrosti, a 
tím i moţnosti zobrazení velmi drobných tím i moţnosti zobrazení velmi drobných 
struktur, struktur, avšak za cenu  
zvýraznění kvantového šumu a tím i 
zhoršení měkkotkáňového kontrastu
(c,d)(c,d) Používá  se především pro zobrazování kostí a Používá  se především pro zobrazování kostí a 

vv kombinaci skombinaci s tenkými (1 tenkými (1 -- 2mm) vrstvami je 2mm) vrstvami je 
rovněž základem techniky rovněž základem techniky High Resolution High Resolution 
Computed Tomography Computed Tomography –– HRCTHRCT používané u používané u 
vyšetření plicního parenchymuvyšetření plicního parenchymu



4.4. následné zpracování obrazu následné zpracování obrazu 
(postprocessing) a zhotovení (postprocessing) a zhotovení 
definitivní obrazové definitivní obrazové 
dokumentace dokumentace 

 můţe poslouţit kmůţe poslouţit k upřesnění upřesnění 
diagnostické informace diagnostické informace -- např. např. 
volba vhodné volba vhodné filtrace,filtrace, zvětšení zvětšení 
obrazu, měření obrazu, měření vzdálenostívzdáleností a měření a měření 
denzitydenzity, zhotovení , zhotovení 2D nebo 3D 2D nebo 3D 
rekonstrukcírekonstrukcí -- kvalita rekonstrukcí kvalita rekonstrukcí 
závisí na velikosti voxelu, závisí na velikosti voxelu, 
rekonstrukce MIP,SSD,VRT, CT rekonstrukce MIP,SSD,VRT, CT 
angio…angio… CTA krku

2D šikmá 

rekonstrukce 

krční páteře na 

foramina vpravo,

sklokeramický 

materiál 

v úrovni  C 3-4

CTA krku. MIP 

ACC, ACI a ACE 

vpravo. Obr. b) a 

c) - definování 

kosti určené 

k subtrakci při 

tvorbě MIP.



CTA krku. SSD. ACC, ACI a ACE vpravo – vlevo ACC uzavřena

75% stenóza ACI dx. dle schématu 

měření ECST

CTA umožňuje zcela exaktní 

kvantifikaci stupně stenózy přímým 

změřením původního průsvitu a volně 

průtočného lumen

CTA aorty: 

Tortuozita celé aorty 

– aneurysma 

serpentinum.



CTA - A. renalis duplex dx., 

truncus coeliacomesentericus 

jako další varieta.

V. cava superior sinistra.

Vícečetné 

fraktury 

obličejového 

skeletu, 3D 

rekonstrukce

3D u 

fraktury 

sterna



Porovnání rekonstrukčního algoritmu 

MIP (a, vlevo) a SSD = povrchové 

stínování, základ virtuálních endoskopií

(b, vpravo) z končetinové CT angiografie

(multidetektorové spirální CT )

Rekonstrukce obrazových dat ze spirální 

akvizice pomocí tzv. volume rendering 

technique (VRT) jednotlivým voxelům 

přiděluje různé stupně sytosti od téměř 

úplné transparence až po naprostou 

neprůhlednost .



Princip magnetické rezonancePrincip magnetické rezonance

MRMR



Magnetické poleMagnetické pole

V okolí pohybující se el. nabité částiceV okolí pohybující se el. nabité částice

V okolí vodiče s protékajícím proudemV okolí vodiče s protékajícím proudem



Kladný nábojKladný náboj

Rotují kolem vlastní osy Rotují kolem vlastní osy -- spinspin

Vytváří mg. pole/momentVytváří mg. pole/moment

 11H, H, 1313C, C, 1919F, F, 2323Na, Na, 3131PP

ProtonyProtony



Rotační pohyb po plášti kuţeleRotační pohyb po plášti kuţele

 Proton krouţí kolem pomyslné osy (lze ztotoţnit se Proton krouţí kolem pomyslné osy (lze ztotoţnit se 

siločárou mg. pole)siločárou mg. pole)

Larmorova frekvenceLarmorova frekvence

Mg. vlastnosti atomového jádraMg. vlastnosti atomového jádra

Intenzita zev. mg. poleIntenzita zev. mg. pole

PrecesePrecese

-- gyromagn. poměrgyromagn. poměr



PrecesePrecese



Paralelní/antiparalelní uspořádáníParalelní/antiparalelní uspořádání

Nahodilá orientace rotačních os protonůNahodilá orientace rotačních os protonů

Vnější mg. poleVnější mg. pole

Tkáň vykazuje úhrnný mg. moment Tkáň vykazuje úhrnný mg. moment -- chová se navenek chová se navenek 

magnetickymagneticky



Paralelní/antiparalelní uspořádáníParalelní/antiparalelní uspořádání



Elektromagnetický impulsElektromagnetický impuls

Larmorova frekvenceLarmorova frekvence

RezonanceRezonance

LadičkyLadičky

 Předání energiePředání energie

Přechod protonů do antiparalelního postaveníPřechod protonů do antiparalelního postavení

•• Úbytek podélné magnetizaceÚbytek podélné magnetizace

Vznik příčné tkáňové magnetizaceVznik příčné tkáňové magnetizace

•• Precese synchronně, ve fáziPrecese synchronně, ve fázi



Elektromagnetický impulsElektromagnetický impuls



Příčná tkáňová magnetizacePříčná tkáňová magnetizace



Příčná tkáňová magnetizacePříčná tkáňová magnetizace



Úhrnný magnetický momentÚhrnný magnetický moment



RelaxaceRelaxace

Voda Voda -- dlouhé T1 a T2 relax. časydlouhé T1 a T2 relax. časy

Tuk Tuk -- krátké relax. časy T1 i T2krátké relax. časy T1 i T2

Velikost molekulVelikost molekul



Longitudinální relaxaceLongitudinální relaxace

 Podélná r.Podélná r.

Vektor podélné magnetizace nabývá opět původní Vektor podélné magnetizace nabývá opět původní 

velikostvelikost

Energie se vrací zpět do mříţky zkoumané látkyEnergie se vrací zpět do mříţky zkoumané látky

T1 relaxaceT1 relaxace

 „Spin „Spin -- lattice“ relaxationlattice“ relaxation

Relaxace Relaxace spinspin--mříţkamříţka



 63 % = 163 % = 1--1/e1/e

Exponenc. dějExponenc. děj

T1 relax. časT1 relax. čas

 2 2 -- 10x delší neţ T210x delší neţ T2

 300 300 -- 2000 ms2000 ms

Longitudinální relaxaceLongitudinální relaxace



T1 T1 –– vážený obrazvážený obraz



T1 vážený obrazT1 vážený obraz



Transversální relaxaceTransversální relaxace

Relaxace T2Relaxace T2

Ztráta příčné magnetizaceZtráta příčné magnetizace

Nehomogenity v mg poliNehomogenity v mg poli

Slabé mg pole v okolíSlabé mg pole v okolí

Relaxace Relaxace „spin„spin--spin“spin“

 37 % = 1/e37 % = 1/e



FIDFID

 „Free Induction Decay“„Free Induction Decay“

 Sekvence volného úbytku signáluSekvence volného úbytku signálu

NejjednoduššíNejjednodušší vyšetřovací metodavyšetřovací metoda

 90 st.90 st. puls, puls, úbytek příčné magnetizaceúbytek příčné magnetizace

 Signál je charakterizován:Signál je charakterizován:

FrekvencíFrekvencí

AmplitudouAmplitudou



Spin Spin -- echo sekvenceecho sekvence

NejuţívanějšíNejuţívanější vyšetřovací sekvence umoţňující vyšetřovací sekvence umoţňující 

zobrazovat dle relax. zobrazovat dle relax. časů T1, T2 i protonové hustotyčasů T1, T2 i protonové hustoty

 9090°° pulspuls

MagnetizaceMagnetizace

Podélná vymizíPodélná vymizí

Příčná vznikáPříčná vzniká

 180180°° pulspuls

Precesní pohyb opačným směremPrecesní pohyb opačným směrem

Opětovný nárůst signáluOpětovný nárůst signálu



Spin Spin -- echo sekvenceecho sekvence



T2 vážený obrazT2 vážený obraz



T1 a T2 vážený obrazT1 a T2 vážený obraz



Velikost podélné Velikost podélné 

magnetizace v okamžiku magnetizace v okamžiku 

90 st. pulsu je totožná s 90 st. pulsu je totožná s 

velikostí příčné velikostí příčné 

magnetizace v témže magnetizace v témže 

okamžiku, tj. v čase TRokamžiku, tj. v čase TR



T1 T1 –– krátké časy TR i TEkrátké časy TR i TE



T2 T2 –– dlouhé časy TR i TEdlouhé časy TR i TE



Obraz vážený podle protonové Obraz vážený podle protonové 

hustoty, dlouhý TR, krátký TEhustoty, dlouhý TR, krátký TE

Tkáňové struktury se mezi sebou liší pouze Tkáňové struktury se mezi sebou liší pouze 

poměrným zastoupením protonů.poměrným zastoupením protonů.





Rekonstrukce obrazuRekonstrukce obrazu

Gradient určujícíGradient určující

RovinuRovinu -- roste v podélné ose tělaroste v podélné ose těla

FrekvenciFrekvenci -- roste kolmo na osu těla (zleva doprava)roste kolmo na osu těla (zleva doprava)

FáziFázi -- roste kolmo na osu těla (zepředu dozadu)roste kolmo na osu těla (zepředu dozadu)



Celá sekvence při rekonstrukciCelá sekvence při rekonstrukci



CívkyCívky

 HlavaHlava

 KrkKrk

 PáteřPáteř

 HrudníkHrudník

 KloubyKlouby

 PrsaPrsa

 FlexibilníFlexibilní



Uspořádání cívekUspořádání cívek



Uspořádání komponent MRIUspořádání komponent MRI



T1 a T2 vážný časT1 a T2 vážný čas



T2 v.o. – vlevo parietálně 

hyperintenzita – edém

T1 v.o. – vlevo parietálně 

hypointenzita – edém 

mozkové tkáně


