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OSCILOMETRICKÁ METODA  



http://biosignals.berndporr.me.uk/doku.php?id=nonelec:pressurehttp://biosignals.berndporr.me.uk/doku.php?id=nonelec:pressure  



VÝHODY VS. NEVÝHODY 

 Výhody:  
 snadná manipulace s manžetou 

  méně náchylné na vnější hluk (kromě mechanických vibrací) 

 Nevýhody:  

  Nepřesné měření 

 u pacientů s: 

•  Stenotickými tepnami 

•  Arytmiemi 

•  Preeklampsii 

•  Pulsus paradoxus 

•  Pulsus alternans 



PRINCIP MĚŘENÍ 
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COMPLIANCE A MĚŘENÍ TK 

TKTK  

Tlak v manžetěTlak v manžetě  

pažepaže  

kostkost  
Krevní tlakKrevní tlak  Tlak v Tlak v 

manžetěmanžetě  

MAPMAP  
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SROVNÁNÍ METOD 

Auskultační systolický 

 tlak 

(141) 
Auskultační diastolický  

 tlak 

(78) 

Tlak v manžetě 

Oscilace v manžetě 

Oscilometrický systolický 

 tlak 

(145) 
Oscilometrický střední 

 tlak 

(106) 

Oscilometrický diastolický 
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(80) 
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EFEKT KOUŘENÍ 



EFEKT KOUŘENÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=J5vPJPfNH3k&index=3&list=PLWnTQhttps://www.youtube.com/watch?v=J5vPJPfNH3k&index=3&list=PLWnTQ--

kqjDMVXPojn6rXMo9Ov268nGPaskqjDMVXPojn6rXMo9Ov268nGPas  



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TLAK  

Podhodnocení mmHg Nadhodnocení 

mmHg 

Příliš malá manžeta 10-30mmHg 

 

 

 

Manžeta přes oblečení 10-20 

Překřížené nohy 5-8 

mluvení 10-15 

Plný močový měchýř 10-15 

Bolest 10-30 

Ruka pod úrovní srdce 1,8 na 1cm 

1,8 na 1cm Ruka nad úrovní srdce 

10-20 Příliš volná manžeta 
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