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Co znamená POCTCo znamená POCT    

● Near patient testing, bedside testing, 

off-site testing 

● Česky VUP – vyšetření u pacienta 

● Analýza vzorků nelaboratorním 

personálem 

● Norma ČSN EN ISO 22870 
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Přínosy/NevýhodyPřínosy/Nevýhody  

● Výsledek je znám prakticky okamžitě 

● Velmi snadná obsluha 

 

● Vyšší cena vyšetření 

● Sporadická nebo žádná kontrola 

kvality 



POCTPOCT  

 Proč se mají laboratoře starat o POCT? 
-> Doporučení ČSKB   
„Správné zavádění a používání 
prostředků POCT“ 4/2011 
 „…prostředky a zařízeními pro POCT 

pracují osoby, které nejsou primárně 
vzdělávány a kvalifikovány pro 
laboratorní práci…“ 

 „Výsledky získané pomocí POCT jsou 
mnohdy podkladem závažných 
rozhodnutí v odborné nebo i laické 
zdravotní péči a odbornou i laickou 
veřejností bývají chápány jako 
rovnocenné výsledkům in vitro měření v 
laboratoři“ 





Testy okultního krvácení 



ZajištěníZajištění  provozuprovozu  systémusystému  POCTPOCT  

veve  FNFN  BrnoBrno  

  
Revize metodickýho pokynu 

Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno 

-> „Stanovuje základní činnosti a povinnosti 
jednotlivých zúčastněných složek při provozu 
systému POCT, mezi jehož základní součásti 
patří instalace, deinstalace, výměna, reklamace, 
servis, zajištění školení obsluhy přístrojů a 
evidence oprávněných uživatelů, samotný 
provoz, měření interních a externích kontrol 
kvality, přenos záznamů měření v elektronické 
podobě do IS (informačního systému), jejich 
vydávání a archivace, vedení deníků POCT 
přístrojů a rozdělení nákladů mezi zúčastněné 
složky.“  



ZajištěníZajištění  provozuprovozu  systémusystému  POCTPOCT  

veve  FNFN  BrnoBrno  

  
-> „Laboratoř superviduje ty analyzátory, 
jejichž markery stanovují POC 
analyzátory na oddělení“ 

-> „POCT koordinátor – pracovník 
vyčleněný pro supervizi a koordinaci 
systému POCT ve FN Brno“  

-> „Zodpovědná osoba – Osoba na 
oddělení, která má na starosti dohled 
nad přiřazeným analyzátorem POCT. 
V rámci organizace POCT se také jedná 
o kontaktní osobu.“ 

 



Přístupy Přístupy POCPOC  

 Papírková chemie (suchá chemie) 

◦ Colorimetrická detekce 

◦ Imunochemická detekce 

◦ Elektrochemická detekce 

 Mokrá chemie 

◦ Optická, elektrochemická detekce 

 



Jaké jsou přístupy POCTJaké jsou přístupy POCT  

 Jednorázové testy pomocí proužků 

◦ Diagnostické močové proužky 

◦ Drogový screening 
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Jaké jsou přístupy POCTJaké jsou přístupy POCT  

 Jednorázové testy pomocí proužků 

◦ hCG, TOKS, Troponin….. 
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Jaké jsou přístupy POCTJaké jsou přístupy POCT  
ABR, glukometry, INR, coagucheky, 

bilirubin, CRP, kardiální markery, 

markery aterosklerózy… 

 



POCPOC  --  GlukometryGlukometry  

 Glukometry 

◦ Osobní 

◦ Nemocniční 
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Česká skupina na Česká skupina na 

ImagineCupImagineCup  



POCPOC  --  GlukometryGlukometry  

 Glukometry osobní 
◦ Freestyle, Optium, SD CodeFree, One 

Touch ultra, One-touch Ultra Easy….. 

 Jednoduché provedení a obsluha 

 Malé, skladné 

 Rychlý průběh analýzy 

 Výsledky se ukládají do přístroje 

 

 Velké rozdíly výsledků mezi výrobci 

 Prakticky žádná kontrola kvality 

 
 



POCPOC  --  GlukometryGlukometry  

 Glukometry nemocniční 

◦ AccuChek Inform, Hemocue, Stat Strip 

 Umožňují přenos dat do LIS, 

monitoring kontroly kvality, do jisté 

míry vzdálenou správu 
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POCPOC  

 Analyzátory ABR 

 Analyzátor 

GEM 4000 (IL) 

GEM 3500 (IL) 

GEM 3500 (IL) 

Gastat 1800 (Techno 

Medica) 

Gastat 602 (Techno Medica) 

Cobas b123 (Roche) 

ABL800 FLEX (Radiometer) 



POCPOC  Suchá chemieSuchá chemie  

 Analyzátory dalších parametrů 

◦ Amyláza, bilirubin, kreatinin, ALT, 

AST, GGT…. 
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POCPOC  Mokrá chemieMokrá chemie  

 Analyzátory dalších parametrů 

◦ HbA1c, CRP, běžná biochemie, Presepsin 
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VitrosVitros  ––  suchosucho--mokrá chemiemokrá chemie  



POCPOC  zpracování datzpracování dat  

Elektronicky se přenáší informace o datu a 

času měření, ID pacienta, ID obsluhy, výsledky 

měření, výsledky IKK 

Někdy špatně zadané ID pacienta/chybějící 

hlavička –> oprava supervizorem 

 -> vykázání pojišťovně 



Cobas IT 1000 v. 2.04Cobas IT 1000 v. 2.04  

VýsledkyVýsledky  



Cobas IT 1000 v. 2.04Cobas IT 1000 v. 2.04  

Stav přístrojůStav přístrojů  



Cobas IT 1000 v. 2.04Cobas IT 1000 v. 2.04  

IKKIKK  



 152 operátorů (ACII školitelky 

sester) 

 1624 uživatelů (sestry) 

Cobas IT 1000 v. 2.04Cobas IT 1000 v. 2.04  

Seznam uživatelůSeznam uživatelů  



Cobas Cobas AcademyAcademy  

 



Cobas Cobas AcademyAcademy  --  učebniceučebnice  





Cobas Cobas AcademyAcademy  --  TestTest  



Práce s glukometrem Práce s glukometrem ACIIACII  z z 

pohledu sestrypohledu sestry  
 Ke glukometru se přihlásí pouze 

pomocí čarového kódu (tisk na OKB) 

 Při zaškolení a každých 15 měsíců 

recertifikace pomocí Cobas Academy 

 Má vlastní certifikát o kompetenci 

práce s ACII 



 

glukometr 

[mmol/l]

OKB 

[mmol/l]

rozdíl 

[mmol/l]

Odchylka 

(% )

glukometr 

[mmol/l]

OKB 

[mmol/l]

rozdíl 

[mmol/l]

Odchylka 

(% )
Stav

ARO - COS I - Anesteziologie 2222 Op.sál ORT Accu-chek II UU13055186 6,2 6,6 -0,4 -6,1 5,7 5,0 0,7 14,0 Správně

COS I -Anesteziologie 2222 Op. Sál UROL III. NP Accu-chek II UU13055141 11,7 12,2 -0,5 -4,1 6,2 6,0 0,2 3,3 Správně

DN DIK - všeob. ambulance (PAČ - interní ambulance)6827 ambulance č. 2 One Touch Verio Pro R1307151x 6,8 6,0 0,8 13,3 6,0 4,9 1,1 22,4 NESPRÁVNĚ

DN DIK - všeob. ambulance (PAČ - interní ambulance)6827 ambulance č. 1 Optium Xceed XCMP172-PO5FC 6,0 5,3 0,7 13,2 5,8 5,2 0,6 11,5 Správně

DN DIK - závodní ambulance (PAČ) 6822 ambulance One Touch Verio Pro SN:RFFCX1JP 5,5 4,0 1,5 37,5 9,3 9,3 0,0 0,0 NESPRÁVNĚ

DN KDIN (Infekční klinika) - odd. 52 5531 pracovna lékařů GEM Premier 3000 19555 4,7 5,0 -0,3 -6,0 6,4 6,0 0,4 6,7 Správně

DN KDIN (Infekční klinika) - odd. 52 5531 JIP52 Accu-chek II UU13055158 5,2 5,0 0,2 4,0 6,7 6,0 0,7 11,7 Správně

DN KDAR 7171 KDAR Biosen C-line 5211-09-0006 4,5 4,8 -0,3 -6,3 4,4 4,8 -0,4 -8,3 Správně

DN KDAR 7171 KDAR AccuChek Inform II UU14011275 4,2 4,0 0,2 5,0 5,2 4,4 0,8 18,2 Správně

DN KDAR 7171 KDAR One touch - ultra easy i.č. 150052 6,1 4,8 1,3 27,1 5,8 4,8 1,0 20,8 NESPRÁVNĚ

KDN32 5611 odd 32 Optium Xceed XCMR109-P0781 5,9 5,3 0,6 11,3 5,9 5,0 0,9 18,0 NESPRÁVNĚ

KDN32 5611 odd 32 Optium Xceed XCMR109-P00A9 5,8 5,4 0,4 7,4 5,2 4,8 0,4 8,3 Správně

DN KDO (Klinika dětské onkologie) - JIP 7 6432 sesterna Accu-chek II UU13055183 4,7 4,6 0,1 2,2 5,0 4,4 0,6 13,6 Správně

DN KDO 23 6411 sesterna Accu-chek II UU13055184 6,4 6,6 -0,2 -3,0 4,7 4,4 0,3 6,8 Správně

DN KDO JIP - LŮŽKOVÁ STANICE 6431 vyšetřovna Accu-chek II UU13055174 5,4 5,3 0,1 1,9 6,4 6,1 0,3 4,9 Správně

DN DIK - oddělení 48 (PEK) 5312 vyšetřovna One touch vita MADHXNWT 6,1 5,3 0,8 15,1 4,6 4,7 -0,1 -2,1 Správně

DN DIK - oddělení 46 (PEK) 5332 4,5 Accu-chek II UU13055128 5,1 5,5 -0,4 -7,3 4,8 4,9 -0,1 -2,0 Správně

DN DIK - oddělení 46 (PEK) 5332 2,3 Accu-chek II UU13055179 5,2 4,9 0,3 6,1 4,9 4,7 0,2 4,3 Správně

DN DIK - oddělení 48 (PEK) 5312 sesterna Accu-chek II UU14011274 5,8 5,3 0,5 9,4 4,6 4,7 -0,1 -2,1 Správně

DN DIK - oddělení 48 (PEK) 5312 vyšetřovna Accu-Chek Performa Nano 59205773545 5,4 5,3 0,1 1,9 4,9 4,7 0,2 4,3 Správně

DN DIK JIP I+II - oddělení 56 (PEK) 5331 vyšetřovna GEM Premier 3500 SN13032779 3,2 2,8 0,4 14,3 8,2 8,1 0,1 1,2 Správně

DN DIK JIP I+II - oddělení 56 (PEK) 5331 vyšetřovna Accu-chek II UU13055148 3,6 2,8 0,8 28,6 8,6 8,1 0,5 6,2 Správně

DN DIK - oddělení 69 (PEK) 5311 vyšetřovna Accu-chek II UU13055132 4,3 4,3 0,0 0,0 4,8 4,9 -0,1 -2,0 Správně

DN DIK - oddělení 69 (PEK) 5311 vyšetřovna Optium Xceed XCF778-1171 5,1 4,3 0,8 18,6 4,8 4,9 -0,1 -2,0 Správně

Dermatovenerologická klinika - lůž. odd. A 2711 pracovna sester Accu-chek II UU13055135 5,6 5,6 0,0 0,0 5,6 5,8 -0,2 -3,4 Správně

GPK - REPR. GYN., lůžková stanice 6B (PMDV) 7519 sesterna Accu-chek II UU13055078 5,3 4,2 1,1 26,2 4,8 4,0 0,8 20,0 NESPRÁVNĚ

GPK PSB 7582 por. sál Optium Xceed XCMP117-P020E 5,8 5,2 0,6 11,5 5,9 5,1 0,8 15,7 Správně

GPK - perinatologie B (PMDV) 7518 sesterna Accu-chek II UU13055171 6,1 6,6 -0,5 -7,6 5,5 6,3 -0,8 -12,7 Správně

DTC - CHIR. KL. - ambulance 3321 Chir. Ambulance Accu-chek II UU14011271 5,6 5,9 -0,3 -5,1 5,9 5,8 0,1 1,7 Správně

DTC - CHIR. KL. - ambulance 3321 ambulance 1 Optium Xceed XCN119-6419 6,3 5,9 0,4 6,8 6,5 5,8 0,7 12,1 Správně

DTC - Diab Centrum 3224 diab. Centrum Xceed Optium XCD369-P12AA 7,8 8,6 -0,8 -9,3 5,5 6,4 -0,9 -14,1 Správně

DTC -ZL 3323 lékárna Optium Xceed XCD6337120 6,6 6,2 0,4 6,5 5,4 4,8 0,6 12,5 Správně

DTC - IGEK - ambulance příjmová 3221 vyšetřovna Accu-chek II UU13055181 6,8 6,7 0,1 1,5 5,8 5,7 0,1 1,8 Správně

DTC - IKK ambulance příjmová 3121 pracovna sester IKK Accu-chek II UU13055180 5,9 5,8 0,1 1,7 4,8 4,8 0,0 0,0 Správně

DTC - KIGOPL - geriatrie - ambulance příjmová 3229 speciální geriatrická ambulance Accu-chek II UU13054617 8,1 7,4 0,7 9,5 5,6 4,8 0,8 16,7 Správně

DTC - KIGOPL - geriatrie - ambulance příjmová 3229 speciální geriatrická ambulance One Touch Ultra SNVJP8A0DRT 5,1 4,8 0,3 6,3 7,8 6,1 1,7 27,9 NESPRÁVNĚ

DTC - Neurologická klinika, kartoteka 3225 Amb. č. 4 Accu-chek II UU13055178 3,8 3,8 0,0 0,0 7,9 5,8 2,1 36,2 NESPRÁVNĚ

DTC - NCHK ambulance (Neurochirurgická klinika) 3328 evidence Optium Xceed XC1150-2187 3,8 4,2 -0,4 -9,5 6,2 6,2 0,0 0,0 Správně

DTC - IHOK 3126 Stacionář DTC Accu-chek II UU13055136 5,4 5,2 0,2 3,8 6,0 5,8 0,2 3,4 Správně

CHIR. KL. - JIP 1 2031 vyšetřovna Accu-chek II UU13055125 8,0 7,8 0,2 2,6 10,4 11,0 -0,6 -5,5 Správně

CHIR. KL. - JIP 2 2032 vyšetřovna Accu-chek II UU13055173 8,7 9,1 -0,4 -4,4 5,1 5,2 -0,1 -1,9 Správně

CHIR. KL. - lůžkové oddělení K 2015 pracovna sester Accu-chek II UU13055172 5,8 5,0 0,8 16,0 14,8 16,8 -2,0 -11,9 Správně

CHIR. KL. ODD. A 2011 vyšetřovna Accu-chek II UU13055165 9,3 10,5 -1,2 -11,4 8,5 7,2 1,3 18,1 NESPRÁVNĚ

CHIR. KL. ODD. B 2012 vyšetřovna Accu-chek II UU13055166 6,0 6,0 0,0 0,0 5,9 5,6 0,3 5,4 Správně

IGEK - Hemodialýza 1228 hemodialyzační sál Accu-chek II UU13055140 8,4 9,2 -0,8 -8,7 6,2 6,8 -0,6 -8,8 Správně

IGEK - Hemodialýza 1228 hemodialyzační sál Optium Xceed XCD827-1086 4,3 4,1 0,2 4,9 7,4 6,5 0,9 13,8 Správně

IGEK JIP 1231 vyšetřovna Accu-chek II UU13055124 5,4 6,0 -0,6 -10,0 10,3 10,9 -0,6 -5,5 Správně

IGEK - lůžkové oddělení A 1211 pracovna sester Accu-chek II UU13055143 12,8 13,0 -0,2 -1,5 6,9 6,2 0,7 11,3 Správně

IGEK - lůžkové oddělení B 1212 pracovna sester Accu-chek II UU13055151 7,3 7,7 -0,4 -5,2 7,4 6,7 0,7 10,4 Správně

IGEK - oddělení IMP 1232 pracovna sester Accu-chek II UU13055153 9,2 9,6 -0,4 -4,2 7,3 7,2 0,1 1,4 Správně

IGEK - EC 8080 stacionář Accu-chek II UU13055152 8,4 8,5 -0,1 -1,2 6,1 6,2 -0,1 -1,6 Správně

IHOK - aseptická jednotka 1133 sesterna Accu-chek II UU13054615 6,3 6,8 -0,5 -7,4 12,3 11,3 1,0 8,8 Správně

IHOK JIP 1131 vyšetřovna Accu-chek II UU13055142 7,7 7,4 0,3 4,1 4,2 4,8 -0,6 -12,5 Správně

IHOK - lůžkové oddělení A 1111 pracovna sester Accu-chek II UU13055175 14,7 14,9 -0,2 -1,3 6,7 7,2 -0,5 -6,9 Správně

IHOK - lůžkové oddělení B 1112 dispečink Accu-chek II UU13054616 6,2 5,6 0,6 10,7 6,1 6,3 -0,2 -3,2 Správně

IHOK - lůžkové oddělení C 1113 dispečink Accu-chek II UU13055168 14,4 14,7 -0,3 -2,0 10,5 9,6 0,9 9,4 Správně

IHOK - lůžkové oddělení D 3011 sesterna D Accu-chek II UU13055106 5,3 5,8 -0,5 -8,6 6,5 6,0 0,5 8,3 Správně

IHOK D - ambulance 3021 ambulance sester Accu-chek II UU13055147 9,0 9,3 -0,3 -3,2 5,5 6,1 -0,6 -9,8 Správně

IKK - lůžkové oddělení A 1011 PC lékařů Accu-chek II UU13055149 13,2 12,2 1,0 8,2 7,4 7,3 0,1 1,4 Správně

IKK - lůžkové oddělení B 1012 dispečink Accu-chek II UU13055199 11,9 11,9 0,0 0,0 15,3 19,0 -3,7 -19,5 NESPRÁVNĚ

IKK - oddělení C - IMP 1013 pracovna sester Accu-chek II UU13055088 8,7 8,3 0,4 4,8 7,0 7,8 -0,8 -10,3 Správně

IKK JIP 1031 JIP Accu-chek II UU13054597 5,1 5,9 -0,8 -13,6 10,9 11,5 -0,6 -5,2 Správně

IKK KO 1032 Koronární jednotka Accu-chek II UU13054602 9,0 11,3 -2,3 -20,4 7,6 7,2 0,4 5,6 NESPRÁVNĚ

IKK I. 1022 AMB CMSS Optium 70561-01 11,4 10,5 0,9 8,6 5,4 4,7 0,7 14,9 Správně

IKK HOLTER 1022 Spec AMB 13. p. SD CodeFree M03A03EAA1329 (70561-01) 5,5 6,6 -1,1 -16,7 4,4 5,2 -0,8 -15,4 NESPRÁVNĚ

IKK ambulance stacionář 1025 Stacionář Accu-chek Performa 55202762752 5,3 5,7 -0,4 -7,0 5,8 5,4 0,4 7,4 Správně

KARIM OUP 2223 Hala OUP Free Style Optium XEMT086PC4CF 6,6 4,2 2,4 57,1 7,4 6,5 0,9 13,8 NESPRÁVNĚ

KARIM ORIM I. 2271 Accu-chek II UU13054611 6,4 6,3 0,1 1,6 7,9 8,3 -0,4 -4,8 Správně

KARIM ORIM I. 2271 ORIM I. Centrála Freestyle Optium XEMT086-P040F 8,1 6,3 1,8 28,6 9,6 8,3 1,3 15,7 NESPRÁVNĚ

KARIM ORIM III 2231 ORIM III Accu-chek II UU13055190 6,9 7,6 -0,7 -9,2 14,3 15,9 -1,6 -10,1 Správně

KARIM ORIM II. 2232 centrála ORIM II. Accu-chek II UU13054610 5,8 6,3 -0,5 -7,9 11,5 12,0 -0,5 -4,2 Správně

KARIM - ORIM IV. 2233 centrála Accu-chek II UU13054606 6,1 5,6 0,5 8,9 7,3 8,4 -1,1 -13,1 Správně

KIGOPL - oddělení C 1513 pracovna sester Accu-chek II UU13054586 13,7 14,5 -0,8 -5,5 6,7 7,3 -0,6 -8,2 Správně

KIGOPL - geriatrie A 1511 pracovna sester Accu-chek II UU13055133 16,7 17,3 -0,6 -3,5 24,6 25,7 -1,1 -4,3 Správně

KIGOPL - geriatrie B 1512 pracovna sester Accu-chek II UU13055081 4,8 7,0 -2,2 -31,4 26,7 27,3 -0,6 -2,2 NESPRÁVNĚ

KICH  1 1311 pracovna sester Accu-chek II UU13055189 7,6 7,5 0,1 1,3 6,5 6,1 0,4 6,6 Správně

KICH  2 1312 pracovna sester Accu-chek II UU13055134 4,9 4,8 0,1 2,1 6,2 6,2 0,0 0,0 Správně

KICH  5 1314 pracovna sester Accu-chek II UU13054608 10,3 10,0 0,3 3,0 6,6 7,6 -1,0 -13,2 Správně

KICH - JIP 1331 Centrála NLZP Accu-chek II UU13055169 8,9 10,5 -1,6 -15,2 17,0 16,8 0,2 1,2 NESPRÁVNĚ

KNPT - 11B 1412 pracovna sester Accu-chek II UU13054593 5,8 6,9 -1,1 -15,9 7,0 7,3 -0,3 -4,1 NESPRÁVNĚ

KNPT JIP 1431 pracovna sester Accu-chek II UU13055150 9,3 9,8 -0,5 -5,1 9,8 10,7 -0,9 -8,4 Správně

KNPT - 11A 1411 sesterna Accu-chek II UU13055206 13,0 13,5 -0,5 -3,7 9,0 9,4 -0,4 -4,3 Správně

KNPT - 11C 1413 pracovna sester Accu-chek II UU13054327 8,2 8,1 0,1 1,2 8,6 10,5 -1,9 -18,1 NESPRÁVNĚ

KPRCH - centrum dospělí F 2911 pracovna Accu-chek II UU13055154 7,1 7,7 -0,6 -7,8 6,3 6,4 -0,1 -1,6 Správně

KPRCH JIP II. 2932 JIP II. Accu-chek II UU13055155 6,4 5,0 1,4 28,0 8,8 9,2 -0,4 -4,3 NESPRÁVNĚ

KPRCH - JIP (SVLS) 2931 JIP - pracovna Accu-chek II UU13054625 8,3 8,0 0,3 3,8 7,0 8,1 -1,1 -13,6 Správně

KPRCH _IMP 2913 pracovna sester Accu-chek II UU13054619 5,3 4,9 0,4 8,2 5,5 5,9 -0,4 -6,8 Správně

KÚCH amb DTC 3421 ambulance Accu-chek II UU13055084 8,3 6,1 2,2 36,1 9,4 6,6 2,8 42,4 NESPRÁVNĚ

KÚCH (OÚCH) - A 8311 dispečink Accu-chek II UU13055107 10,2 10,8 -0,6 -5,6 5,4 5,5 -0,1 -1,8 Správně

KÚCH (OÚCH) - lůžkové oddělení C 8313 dispečink Accu-chek II UU13054635 8,6 8,5 0,1 1,2 5,9 6,0 -0,1 -1,7 Správně

KÚCH (OÚCH) - JIP 1 8331 pracovna Accu-chek II UU13055182 10,5 9,2 1,3 14,1 7,7 7,4 0,3 4,1 Správně

KÚCH (OÚCH) - spinální jednotka 8314 dispečink Accu-chek II UU13054634 6,2 6,3 -0,1 -1,6 5,0 5,6 -0,6 -10,7 Správně

Neurologická klinika A 1611 pracovna sester Accu-chek II UU13054614 5,9 5,6 0,3 5,4 8,8 9,6 -0,8 -8,3 Správně

Neurologická klinika B 1612 pracovna sester Accu-chek II UU13054621 12,3 13,6 -1,3 -9,6 17,5 19,8 -2,3 -11,6 Správně

Neurologická klinika (IKTO) - lůžkové oddělení C 1613 pracovna sester Accu-chek II UU13054603 20,6 21,2 -0,6 -2,8 6,1 6,3 -0,2 -3,2 Správně

Neurologická kliniika - JIP 1631 pracovna sester Accu-chek II UU13054618 9,5 9,4 0,1 1,1 11,4 12,5 -1,1 -8,8 Správně

NCHK B (Neurochirurgická klinika) 2112 recepce A+B Accu-chek II UU13054612 8,8 9,6 -0,8 -8,3 7,9 8,0 -0,1 -1,3 Správně

NCHK (Neurochirurgická klinika) - JIP A 2133 pracovna JIP Accu-chek II UU13054613 7,9 7,7 0,2 2,6 4,9 5,6 -0,7 -12,5 Správně

NCHK (Neurochirurgická klinika) - JIP B 2132 pracovna sester Accu-chek II UU13055104 5,2 5,3 -0,1 -1,9 7,4 7,8 -0,4 -5,1 Správně

Oční klinika A 2611 dispečink Accu-chek II UU13054604 4,6 5,0 -0,4 -8,0 3,9 5,3 -1,4 -26,4 NESPRÁVNĚ

Oční klinika - stacionář 2622 stacionář Accu-chek II UU13054607 5,4 5,7 -0,3 -5,3 8,0 8,5 -0,5 -5,9 Správně

Oční klinika - ambulance 2621 vyšetřovna č. 2 Accu-chek II UU13054601 4,9 4,9 0,0 0,0 4,8 5,3 -0,5 -9,4 Správně

ORL A,B (vys1) 2512 vyšetřovna č. 1 Accu-chek II UU13054622 6,4 6,4 0,0 0,0 6,1 6,7 -0,6 -9,0 Správně

ORL - JIP 2531 vyšetřovna Accu-chek II UU13054624 13,3 14,2 -0,9 -6,3 6,9 6,6 0,3 4,5 Správně

ORTK (Ortopedická klinika) - lůžková část 8A 2311 pracovna sester Accu-chek II UU13054632 10,5 10,0 0,5 5,0 9,8 9,6 0,2 2,1 Správně

ORTK (Ortopedická klinika) - lůžková část 8B 2312 pracovna sester Accu-chek II UU13054598 5,7 6,0 -0,3 -5,0 6,0 6,4 -0,4 -6,3 Správně

ORTK (Ortopedická klinika) - JIP I 2332 JIP Accu-chek II UU13054599 6,8 7,8 -1,0 -12,8 6,5 8,1 -1,6 -19,8 NESPRÁVNĚ

ORTK (Ortopedická klinika) - JIP II 2331 JIP Accu-chek II UU13054600 8,4 9,2 -0,8 -8,7 6,5 6,9 -0,4 -5,8 Správně

ORTK SRO 2314 Pracovna sester Accu-chek II UU13054623 5,4 5,3 0,1 1,9 6,2 6,2 0,0 0,0 Správně

Porodnice (PRM) - NO 10 7611 PRM-NO10 Freestyle Optium XEMR347-P016C 4,7 3,3 1,4 42,4 3,7 3,0 0,7 23,3 NESPRÁVNĚ

Porodnice (PRM) - NO 11 7632 odd. 1 Optium Xceed 88 3,8 3,5 0,3 8,6 3,9 3,4 0,5 14,7 Správně

Porodnice (PRM) - lůžková stanice 7 7513 pracovna lékařů Accu-chek II UU13055146 6,1 5,8 0,3 5,2 5,2 5,8 -0,6 -10,3 Správně

Porodnice (PRM) - ambulance porodního sálu 7581 vyšetřovna Accu-chek II UU13055160 5,5 5,2 0,3 5,8 5,6 5,3 0,3 5,7 Správně

Porodnice (PRM) - ARO resuscitace 7871 pokoj intenzivní péče Optium Xceed 22264 16,6 13,9 2,7 19,4 7,1 6,7 0,4 6,0 NESPRÁVNĚ

Porodnice (PRM) - ARO resuscitace 7871 pokoj intenzivní péče Accu-chek II UU13054638 13,5 13,9 -0,4 -2,9 7,8 6,7 1,1 16,4 NESPRÁVNĚ

Porodnice (PRM) - lůžkové oddělení 5 7511 vyšetřovna Accu-chek II UU13055163 5,0 4,6 0,4 8,7 5,3 4,5 0,8 17,8 Správně

Porodnice (PRM) - lůžkové oddělení 17 7511 vyšetřovna Accu-chek II UU13055159 5,7 4,9 0,8 16,3 5,7 málo mat. ####### ######## NESPRÁVNĚ

Porodnice (PRM) - lůžkové oddělení 9 7515 vyšetřovna Accu-chek II UU13055164 6,9 6,6 0,3 4,5 5,2 5,3 -0,1 -1,9 Správně

Psychiatrická klinika 22 1712 ošetřovna Accu-chek II UU13054605 8,5 8,5 0,0 0,0 6,1 7,1 -1,0 -14,1 Správně

Rehabilitace A 2811 pracovna sester Accu-chek II UU13054628 6,4 7,0 -0,6 -8,6 6,6 6,6 0,0 0,0 Správně

Rehabilitace A 2811 pracovna sester Free Style XEMS087-P120A 5,9 7,0 -1,1 -15,7 7,1 6,6 0,5 7,6 NESPRÁVNĚ

Rehabilitace B 2812 pracovna sester Optium Xceed XCE298-3018 6,3 5,9 0,4 6,8 8,9 8,1 0,8 9,9 Správně

Rehabilitace B 2812 pracovna sester Accu-chek II UU13054595 5,3 5,9 -0,6 -10,2 7,4 8,1 -0,7 -8,6 Správně

Rehabilitace C 2814 pracovna sester Accu-chek II UU13054620 7,4 8,8 -1,4 -15,9 4,9 5,5 -0,6 -10,9 NESPRÁVNĚ

Urologická klinika B 2412 vyšetřovna Accu-chek II UU13054591 10,2 11,7 -1,5 -12,8 5,4 6,2 -0,8 -12,9 Správně

Urologická klinika - JIP 2431 vyšetřovna Accu-chek II UU13055137 18,8 18,3 0,5 2,7 7,9 7,3 0,6 8,2 Správně

Vyhodnocení
Vzorek č. 1 Vzorek č. 2

Klinika/Oddělení NS Umístění Typ glukometru Výrobní číslo

Výsledky měření



AqureAqure  ––  RadiometerRadiometer  



AqureAqure  ––  RadiometerRadiometer  





 



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost  

 


