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6. M�RNÁ TEPELNÁ KAPACITA TUHÉ LÁTKY 

1. Zadání úlohy 

Pomocí kalorimetru o známé tepelné kapacit� ur�ete metodou sm�šovací kalorimetrie m�rnou 

tepelnou kapacitu materiálu daného t�lesa.  

2. Definice veli�in a pojm�

Tepelná kapacita kalorimetru  VK  p�i teplot� T je rovna množství dodaného tepla �QK, kterým se 

oh�ejí pono�ené st�ny kalorimetru a �ásti teplom�ru a mícha�ky o ∆T, d�lenému zm�nou teploty ∆T, 

tj. �íseln� odpovídá dodanému teplu pot�ebnému na oh�ev o 1 K: 
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M�rná tepelná kapacita c látky p�i teplot� T je rovna dodanému teplu ∆Q, kterým se její teplota 

zvýší o ∆T, d�lenému hmotností látky m a zm�nou teploty ∆T, tj. �íseln� odpovídá množství tepla 

pot�ebnému na oh�ev 1 kg látky o 1 K: 
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Používaná ozna�ení 

c1 –  m�rná tepelná kapacita vody p�i teplot� t1 t1 –  teplota vody (výchozí) 

cZ –  m�rná tepelná kapacita zkušebního t�lesa tV  –  výsledná teplota v kalorimetru 

mK –  hmotnost kalorimetru s p�íslušenstvím tZ –  teplota zkušebního t�lesa (výchozí) 

m1 –  hmotnost vody VK  –  tepelná kapacita kalorimetru 

mZ –  hmotnost zkušebního t�lesa   

3. Teorie úlohy 

K ur�ení m�rné tepelné kapacity materiálu zkušebního t�lesa (kovového vále�ku) použijeme 

metodu sm�šovací kalorimetrie, tedy nep�ímou metodu m��ení. Pro vyjád�ení hledané m�rné 

tepelné kapacity c  vyjdeme z kalorimetrické rovnice, která vlastn� vyjad�uje zákon zachování 

energie p�i vým�n� tepla (tedy energie neuspo�ádaného – termického – pohybu jednotlivých �ástic, 

jež tvo�í p�íslušné t�leso) ve tvaru 

∆QP�EDANÉ  =  ∆QP�EVZATÉ    . 

Do této rovnosti musíme ovšem zapo�íst všechna „zú�astn�ná“ t�lesa, tj. v�etn� nádoby 

(kalorimetru), v níž vyrovnávání teplot „sm�šovaných t�les“ probíhá, teplom�ru … (p�ípadn� ješt�

lépe i s uvážením oh�evu okolí – ztrát tepla vedením, proud�ním vzduchu a vyza�ováním). Bez 

zapo�tení ztrát do okolí (daly by se ocenit z �asové závislosti zm�ny teploty v kalorimetru) 

m�žeme kalorimetrickou rovnici p�i významu index� „2“ pro p�idávanou látku a „1“ pro vstupní 

hodnoty látky v kalorimetru a jeho samotného (jeho výchozí teploty) vyjád�it vztahem 

c2⋅m2⋅(t2 – tV) = c1⋅m1⋅(tV  – t1) + VK⋅(tV – t1). (6.3) 
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Druhý �len pravé strany vyjad�uje práv� teplo pot�ebné (p�evzaté) na oh�ev kalorimetru 

z teploty t1 na tV. Jestliže bychom zvolili opa�ný postup – do teplejší látky v kalorimetru vkládat 

chladn�jší t�leso, vyjad�oval by tento �len vlastn� kalorimetrem p�edané teplo. 

M�rnou tepelnou kapacitu m��ené látky (materiálu vále�ku) cZ vyjád�íme ze vztahu (6.3), 

jestliže zam�níme indexy 2 za index Z vyjad�ující, že jde o hodnoty zkušebního t�lesa: 
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kde m1, c1, t1 jsou veli�iny, týkající se vody v kalorimetru, tV je výsledná teplota. 

Podle zákona ší�ení nejistot vzájemn� nezávislých veli�in vypo�ítáme ze (6.4) relativní nejistotu cZ: 
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Jednotlivé �leny v p�edchozích výrazech odpovídají kvadrát�m postupn� vyjád�ených 

parciálních derivací výsledných veli�in podle jednotlivých (m��ených) veli�in a symboly u  

ozna�ují jejich nejistoty. 

Z posledn� uvedeného vztahu m�žeme ur�it i o�ekávanou nejistotu výsledku m��ení a také posoudit, které �leny k její 

velikosti nejvíce p�ispívají. Samoz�ejmostí je, že tento odhad dosažitelné p�esnosti m��ení musí vycházet z konkrétního 

uspo�ádání experimentu (kvantifikace hodnot jednotlivých veli�in a jejich nejistot). 

4. P�ístroje a pom�cky 

Kovový vále�ek, kalorimetr s teplom�rem a mícha�kou, laboratorní váhy, technická sada závaží, 

va�i�, kádinka, destilovaná voda. 

5. Poznámky k provedení m��ení 

5.1  Stanovení hmotností 

Je provád�no vážením na laboratorních vahách, pro dosažení nejistoty ±0,1 g není t�eba používat 

interpola�ní metody (kyv�). Hmotnost destilované vody se ur�í až po jejím nalití do kalorimetru 

vážením celého kalorimetru v�etn� p�íslušenství. 

5.2  M��ení teplot 

Teplotu vstupující vody ur�ujeme teprve t�sn� p�ed okamžikem vložení vyh�átého vále�ku. 

Výslednou teplotu po pono�ení zkušebního t�lesa stanovíme p�i maximu zm�ny údaje teplom�ru 

p�i pomalém míchání. Teplotu varu ur�íme na základ� zm��eného atmosférického tlaku vzduchu 

z tabulek. 

5.3  Pracovní postup 

   I.  Zvážíme suchý kalorimetr v�etn� p�íslušenství (mK); zvážíme zkušební t�leso (mZ). 

 II.  Do kalorimetru nalejeme pouze nezbytné množství destilované vody o teplot� laborato�e.    

Kalorimetr s destilovanou vodou zvážíme – obdržíme hodnotu M1 = mK + m1, kde m1 je 

hmotnost destilované vody v kalorimetru. 
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III. Ur�íme teplotu t1 destilované vody v kalorimetru. 

IV.  Oh�ejeme zkušební t�leso ve vodní lázni na teplotu bodu varu destilované vody. Po zm��ení 

barometrického tlaku v laborato�i b ur�íme teplotu zkušebního t�lesa tZ z tabulek nebo 

použijeme pro výpo�et vztah uvedený v p�íloze. 

 V. Vložíme zkušební t�leso do kalorimetru a po vytemperování ode�teme výslednou teplotu 

sm�si tV. 

VI.  Z tabulky zjistíme tepelnou kapacitu VK daného kalorimetru pro dané zkušební t�leso 

a p�íslušnou hmotnost m1 destilované vody. V tabulkách vyhledáme m�rnou tepelnou 

kapacitu destilované vody c1 pro teplotu t1.  

5.4  Bezpe�nostní pokyny 

Pozor na vkládání vále�ku do kalorimetru! Termoska tvo�ící kalorimetr je sklen�ná Dewarova 

nádoba, tj. dvoupláš
ová vakuovaná, takže m�že nastat p�i nárazu imploze. Vále�ek je t�eba 

vkládat opatrn�, nedávat obli�ej nad nádobu a nádobu nevytá�et sm�rem k jiným osobám! 

Pozor na manipulaci se sklen�nými teplom�ry, které se mohou rozbít p�i klepnutí, resp. 

roztrhnout p�i p�eh�átí (neponechávat je u va�i�e). 

6. Poznámky ke zpracování m��ení 

M�rná tepelná kapacita destilované vody je slab� závislá na teplot�. Závislost je tabelována, je ji 

možno vyjád�it také aproxima�ní funkcí. Do výsledných vztah� používáme st�ední hodnotu pro 

p�íslušný rozsah teplotních zm�n. 

7. Kontrolní otázky 

1. Co je tepelná kapacita kalorimetru? 

2. Definujte m�rnou tepelnou kapacitu látky a uve�te její jednotku v SI. 

3. Sestavte kalorimetrickou rovnici pro systém dvou látek v kalorimetru. 


