
Tabulka 2 Izobarické (atomové) interference a izotopy, pomocí nichž lze uskutečnit 

matematickou korekci 

 

Interferent Analyt Korekce 
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Tabulka 3 Interference oxidů vybraných izotopů; v procentech je uvedeno relativní zastoupení 

daného izotopu 

 

Izotop (%) Interferent Analyt 
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Tabulka 4 Polyatomické interference plynoucí z použití kyselin a peroxidu vodíku pro rozklad 

vzorků; kritické jsou vyznačené interference na monoizotopických prvcích 

 

Ion (%) H2O/5%HNO3 5% H2SO4 5% HCl 
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Tabulka 5 Požadovaná rozlišovací schopnost pro vybrané případy interferencí 

 

Analyt Interferent Požadovaná  

rozlišovací 

schopnost 
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Tabulka 9  Rozbor a srovnání meze detekce v ICP-OES a ICP-MS 

 

Technika ICP - OES ICP - MS 

Zmlžovaný roztok 1 g ml
-1

 1 g ml
-1

 

Signál S ( pulsy s
-1

) 610
6
 fotonů /s 10

6
-10

7
 iontů /s 

Pozadí ( pulsy s
-1

) 610
4
 fotonů /s 10 iontů /s 

Šum pozadí (s
-1

) Nb 610
2
 fotonů /s 1 ion/s 

S/Nb 10
4
 10

6
-10

7
 

Meze detekce 0,1 g l
-1

  ng l
-1

 

 

 

 


