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Postup vývoj CTRP-1 ELISA

 Sestavení a optimalizace ELISA

 Stabilitní testy komponent  (zrychlené)

 Analytická charakteristika                         

 Stabilitní testy soupravy



Sestavení 

 Sh Hu CTRP1

 Mikrotitr. deska: Costar H.B Ab 
3µg/ml

 konjugát (Ab-HRP): 0,5 µg/ml

 vzorky sér, ředění 25x

 Substrát: TMB 

– inkubace se substrátem: 10min

 Ředící roztok: (MDB)

 Standard: 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 
200 ng/ml – rekombinantní protein

 QC High, QCLow, (IQC 1-4)
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Stabilitní testy komponent  

(zrychlené)

 7,14,28 D

 Refer. , RT, 37°C, 4°C, -20°C

 ±20%



Analytické charakteristiky

 Správnost - Dilution linearity 

- Spiking recovery 

 Sensitivity   - Limit of detection 

- Assay sensitivity 

 Přesnost     - Intra-assay 

- Inter-assay 

 Vliv matrice vzorků

 Vliv přemraž./rozmraž na koncentraci vzorků



Analytické charakteristiky

- Dilution linearity (80-120%)



Analytické charakteristiky
- Spiking recovery (80-120%)



Analytické charakteristiky

- Citlivost

 Limit of detection 

 Assay sensitivity 

-



Přesnost

 - Intra-assay (CV 15%)

 Inter-assay (CV ≤ 15%)



Vliv matrice vzorků



Vliv přemraž./rozmraž. 

na koncentraci vzorků

(80-120%)



Stabilitní testy soupravy

 14D, 28D, 3M, 6M, 9M,12M,

 Refer. , RT, 37°C, 4°C, -20°C

 ±20%



 Děkuji za pozornost 


