Těhotenský test, hCG screeningový test
Charakteristika

BABY test je jednoduchý, rychlý a spolehlivý test na kvalitativní stanovení lidského choriogonadotropinu hCG v moči 25mlU/ml a v séru 10mlU/ml.Je založený na principu imunochromatografické analýzy. Umožňuje specifické stanovení hCG v přítomnosti jiných hormonů s podobnou strukturou.

Tento hormon začíná produkovat buňky placenty po oplodnění cca 7. – 10. den. Jeho koncentrace se prudce zvyšuje v prvních třech měsících těhotenství, i mimoděložního.

V 10. – 12. týdnu dosahuje maxima, později klesá, až se ustálí na konstantní hladině až do ukončení šestinedělí (po porodu, resp. po přerušení gravidity).
Díky vysoké citlivosti (99%) BABY test zachytí hormon hCG ve vzorku moči kdykoliv během dne už 7. až 10. den po početí (nemusí tedy být použita jen ranní moč).

POSTUP

1. Na odběr moči použijte čistou a suchou nádobku (není součástí testu). 
2. Vybalte testovací proužek z ochranného obalu. (Přiložené vysoušedlo nepoužívat)

3. Držte ho za modrou úchytnou plochu.

4. Na 6 sekund ho ponořte do vzorku moči – maximálně po úroveň značky. 
    Potom proužek vyjměte a podržte ve svislé poloze.
5. Výsledek se objeví v průběhu 3 minut.

Test využívá kombinaci protilátek, obsahujících monoklonální hCG protilátku k selektivní detekci zvýšených hladin hCG. Reakce je spuštěna přidáním séra, nebo moči do označené jamky pro vzorek na kazetě. Vzorek migruje membránou a reaguje s barevně značeným konjugátem. Pozitivní vzorek reaguje se specifickou barevně značenou protilátkou proti hCG a vytváří červenou linii v místě testu označeném T. Nepřítomnost barevné linie v tomto místě znamená negativní výsledek
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VYHODNOCENÍ

1. Těhotenství = pozitivní výsledek
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1. Na odbér moci pouzijte cistou a suchou
nadobku (neni soudasti testu).

2. Vybalte testovaci prouzek z ochranného obalu.
(Pfilozené vysousedlo nepouzivat)

3. Drzte ho za modrou tchytnou plochu.

4. Na 6 sekund ho ponofte do vzorku modi -
maximéaIné po Groven znacky. Potom prouzek
vyjméte a podrite ve svislé poloze.

5. Vysledek se objevi v pribéhu 3 minut.

VYHODNOCENI:
1. Téhotenstvi = pozitivni vysledek:

1M

Na testovaci (stfedni) ¢asti prouzku se objevi dvé
riizové ¢arky. To znamend, Ze v moci je pfitomen
hormon hCG. Barevné ¢arky se mohou lisit inten-
zitou zbarveni, coz ale nemé vliv na interpretaci
vysledku. Je mozné, Ze hladina hormonu h(G je
jesté nizkd. Na potvrzeni téhotenstvi si mizete
test zopakovat s novym prouzkem po 24 hodinch.

.
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2. Negativni vysledek:

R

Na prouzku se objevi jedna riizova cérka, ktera po-
tvrzuje negativni vysledek, stejné jako to, Ze test
je proveden spravné. Pokud se vsak menstruace
ve stanoveném terminu nedostavila, zopakujte
test s novym prouzkem.

3. Pokud se na prouzku neobjevi ani jedna Cérka,
zkontrolujte, zda byl prouZek dostatecné ponofen
v moci. Pokud se ani v tomto pfipadé neobjevi
7adnd cérka, test opakujte s novym prouzkem.

SKLADOVANI
BABY MONO, resp. BABY DUO téhotensky test
skladujte pfi teploté 4-30°C mimo dosahu déti.
Test neuskladiujte v mraznicce. NepouZivejte
po uplynuti data exspirace.

Pokud madte jakékoliv otazky ohledné BABY mono
/ duo téhotenského testu, radi Vam je zodpovime.

Distribuce v CR:

HUMA-LAB CZECHOSLOVAKIA, spol. s r.0.
Sypka 3, 61300 Brno

tel.: 545 578 255

e-mail: humalab@volny.cz




Na testovací (střední) části proužku se objeví dvě růžové čárky. To znamená, že v moči je přítomen hormon hCG. Barevné čárky se mohou lišit intenzitou zbarvení, což ale nemá vliv na interpretaci výsledku. Je možné, že hladina hormonu hCG je ještě nízká. Na potvrzení těhotenství si můžete test zopakovat s novým proužkem po 24 hodinách.

2. Negativní výsledek:
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1. Na odbér moci pouzijte cistou a suchou
nadobku (neni soudasti testu).

2. Vybalte testovaci prouzek z ochranného obalu.
(Pfilozené vysousedlo nepouzivat)

3. Drzte ho za modrou tchytnou plochu.

4. Na 6 sekund ho ponofte do vzorku modi -
maximéaIné po Groven znacky. Potom prouzek
vyjméte a podrite ve svislé poloze.

5. Vysledek se objevi v pribéhu 3 minut.

VYHODNOCENI:
1. Téhotenstvi = pozitivni vysledek:

1M

Na testovaci (stfedni) ¢asti prouzku se objevi dvé
riizové ¢arky. To znamend, Ze v moci je pfitomen
hormon hCG. Barevné ¢arky se mohou lisit inten-
zitou zbarveni, coz ale nemé vliv na interpretaci
vysledku. Je mozné, Ze hladina hormonu h(G je
jesté nizkd. Na potvrzeni téhotenstvi si mizete
test zopakovat s novym prouzkem po 24 hodinch.

.
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2. Negativni vysledek:

R

Na prouzku se objevi jedna riizova cérka, ktera po-
tvrzuje negativni vysledek, stejné jako to, Ze test
je proveden spravné. Pokud se vsak menstruace
ve stanoveném terminu nedostavila, zopakujte
test s novym prouzkem.

3. Pokud se na prouzku neobjevi ani jedna Cérka,
zkontrolujte, zda byl prouZek dostatecné ponofen
v moci. Pokud se ani v tomto pfipadé neobjevi
7adnd cérka, test opakujte s novym prouzkem.

SKLADOVANI
BABY MONO, resp. BABY DUO téhotensky test
skladujte pfi teploté 4-30°C mimo dosahu déti.
Test neuskladiujte v mraznicce. NepouZivejte
po uplynuti data exspirace.

Pokud madte jakékoliv otazky ohledné BABY mono
/ duo téhotenského testu, radi Vam je zodpovime.

Distribuce v CR:

HUMA-LAB CZECHOSLOVAKIA, spol. s r.0.
Sypka 3, 61300 Brno

tel.: 545 578 255

e-mail: humalab@volny.cz




Na proužku se objeví jedna růžová čárka, která potvrzuje negativní výsledek, stejně jako to, že test je proveden správně. Pokud se však menstruace ve stanoveném termínu nedostavila, zopakujte test s novým proužkem.

3. Pokud se na proužku neobjeví ani jedna čárka, zkontrolujte, zda byl proužek dostatečně ponořen v moči. Pokud se ani v tomto případě neobjeví žádná čárka, test opakujte s novým proužkem.

