
Vakuové ventily
Děleńı podle r̊uzných princip̊u
Podle funkčnosti

• oddělovaćı

• napouštěćı

• zavzdušňovaćı

• omezeńı čerpaćı rychlosti

Ovladáńı

• ručńı

• pneumatický

• elektromagnetický

Oblast použit́ı

• hrubé vakuum

• HV vakuum

• UHV, XHV vakuum
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• deskové ventily - při otev́ıráńı dif.tlak menš́ı než ∼ 30 mbar

• ventily s kovovým těsněńım - omezený počet cykl̊u

• jehlové ventily - nedotahovat silou

• zábrusové ventily - dobře namazat
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Elektrické pr̊uchodky

Vakuum v rozsahu tlak̊u 1-5000 Pa je velmi špatný elektrický izolant.
Pr̊uchodky vyb́ıráme podle:

• napět́ı

• proudu

• frekvence
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Přenos rotace do vakua
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Ohebné spoje

- připojeńı primárńıch vývěv

• kovové vlnovce
• bellows - změna délky při změně tlaku
• flexible metal hose

• tlustostěnné hadice

• hadice s kovovou spirálou
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