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Obecná pravidla pro měření

• pravidelná kontrola KO i dif

• kontrola správnosti (firemní materiál)

• kontrola přesnosti (vitální krev)

• porovnatelnost  (metodik, přístrojů, laboratoří…..)

• správná údržba přístroje (kontroly po údržbě)

----------------------------------------------------------

 vždy statistické vyhodnocení: CV%, SD, Mean

----------------------------------------------------------

• kontrola správného odběru EDTA (evt. Mg2+ 

nebo citrát)

Pozor na: stáří vzorku, vzhled vzorku - chilózní, ikterický…



• specifická pravidla pro daný analyzátor:

– princip měření

– rozsah hodnot měřených parametrů (linearita)

– hlášení přístroje

– měřený / počítaný parametr, grafy

• klinická hlediska: 

– diagnóza

– léčba

– historie pacienta (LIS, četnost měření)

Obecná pravidla pro hodnocení



Fyziologické hodnoty                                             Infekce



Satelitóza trombocytů



Monocytární leukémie                                           Mononukleóza

Chronická lymfatická 

leukémie



NRBC ve vzorku

Chladové protilátky

před zahřátím po zahřátí

! !



Vzorek po dialýze                               Po odstranění rstRBC



Reakce na EDTA



ALL a fragmenty cytoplazmy


